Chęciny, dnia 2014-08-04
Znak sprawy: 

DZ-615-2014-1

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20 

Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnie​nie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż: 




1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;



2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia; 



3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8



- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a

jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 
     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1 

2.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 

W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie nr 1, Parametry nastawialne pkt 8
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator o regulacji ciśnienia PEEP w granicach 0-35 cm H2O?
Odp. TAK
Pytanie nr 2, Parametry nastawialne pkt 11 
Czy Zamawiający dopuści w tym punkcie do zaoferowania respirator o regulacji 5-70%, co nieznacznie różni się od wymaganej?
Odp. NIE
 Pytanie nr 3, Parametry nastawialne pkt 12 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator posiadający maksymalny przepływ szczytowy 180 l/min, co nieznacznie różni się od wymaganej?
Odp. TAK
Pytanie nr 4, monitorowanie i obrazowanie parametrów wentylacji pkt. 15
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator nie posiadający tej opcji?
Odp. NIE
Pytanie nr 5, monitorowanie i obrazowanie parametrów wentylacji pkt. 19
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator nie posiadający tej opcji?
Odp. NIE
Pytanie nr 6, monitorowanie i obrazowanie parametrów wentylacji pkt. 25
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator nie posiadający tej opcji?
Odp. NIE
Pytanie nr 7, monitorowanie i obrazowanie parametrów wentylacji pkt. 26
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator nie posiadający tej opcji?
Odp. NIE

Pytanie nr 8, monitorowanie i obrazowanie parametrów wentylacji pkt. 27
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator nie posiadający tej opcji?
Odp. NIE
Pytanie nr 9, monitorowanie i obrazowanie parametrów wentylacji pkt. 29
Do pełnego obrazowania wentylacji mechanicznej wymagane są trzy przebiegi w funkcji czasu: ciśnienie, przepływ oraz objętość. Czy w związku z tym Zamawiający wprowadzi taki wymóg?
Odp. NIE
Pytanie nr 10, inne fukcje i wyposażenie pkt. 6
Czy Zamawiający ma na myśli 1 układ pacjenta wielorazowy na respirator, czy 50 sztuk wkładów jednorazowych na respirator?
Odp. 50 sztuk wkładów jednorazowych na respirator
Pytanie nr 11, inne fukcje i wyposażenie pkt. 6
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator z czujnikiem przepływu wielorazowym umiejscowionym przy zastawce wydechowej wbudowanej w aparat i zrezygnuje z zapisu „Proksymalny, jednorazowy czujnik przepływu 50 szt. na respirator”? Tego typu rozwiązanie jest typowe dla respiratorów wysokiej klasy i znacznie ogranicza koszty użytkowania tego aparatu?
Odp. NIE

                                                                                                      Przewodniczący Komisji Przetargowej   
                    Agnieszka Wijas
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