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Faza projektu:
PROJEKT WYKONAWCZY

Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. RAFAŁA W
CZERWONEJ GÓRZE-DZIAŁ ENDOSKOPII
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REJESTRACJA/SEKRET MED
01
A: 11,5 m2

Linoleum

POK SOCJ PERS
02
A: 9 m2

Linoleum

MAG BRUDNY
04
A: 1,6 m2

Linoleum

MAG CZYSTY
03
A: 4 m2

Linoleum

P PORZĄDKOWE
06
A: 4,2 m2

Linoleum

ARCHIWUM
22
A: 2,3 m2

Linoleum

ŁAZ PERS
19
A: 2,6 m2

Linoleum

WC PACJENTA
18
A: 4,6 m2

Linoleum

POKÓJ PIELĘGNIARKI KOORD
07
A: 9,2 m2

Linoleum

POKÓJ KIEROWNIKA DZ
08
A: 7,6 m2

Linoleum

POKÓJ WYB Z ZAPL AMBUL
09
A: 13,5 m2

Linoleum

GAB BRONCHOSK DIAGN
10
A: 17,2 m2

Linoleum

PDS
17
A: 6,6 m2

Linoleum

GAB BRONCHOSK ZABIEGOWEJ
11
A: 21,4 m2

Linoleum

GAB GASTROSKOPII
12
A: 19,8 m2

Linoleum

POM PRZYG PACJ
13
A: 8,4 m2

Linoleum

GAB KOLONOSKOPII
15
A: 20,7 m2

Linoleum

POM MYJNI ENDOSKOPÓW
14
A: 24,5 m2

Linoleum

KOMUNIKACJA
16
A: 80,1 m2

Linoleum

PDS
21
A: 2,9 m2

Linoleum

PDS
23
A: 3,2 m2

Linoleum

1

2

LEGENDA OZNACZEŃ

Sufit podwieszany modułowy 600x600 z zakrytą
krawędzią np ROCKFON TROPIC, krawędź X
(lub równoważny)

Elementy wentylacji mocowane w suficie (zgodnie z
projektem branżowym)

Sufit podwieszany GK podwójnie płytowany
(lub równoważny)

Parawan podwieszany do sufitu np. WISPER firmy
PROMADOR, kolor tkaniny PEACH 269 (lub
równoważny)

Kolumna chirurgiczna mocowana do stropu
rodzimego

Lampy oswietleniowe wg projektu branży
elektrycznej
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ID R_TROPIC X
wys sufitu 2,50 m

ID R_TROPIC X
wys sufitu 2,50 m

ID R_TROPIC X
wys sufitu 2,50 m

ID R_TROPIC X
wys sufitu 2,50 m

ID R_TROPIC X
wys sufitu 2,50 m

ID R_TROPIC X
wys sufitu 2,50 m

ID R_TROPIC X
wys sufitu 2,50 m

ID R_TROPIC X
wys sufitu 2,93 m

ID R_TROPIC X
wys sufitu 2,93 m

ID R_TROPIC X
wys sufitu 2,83 m

1

ID R_TROPIC X
wys sufitu 2,65 m

ID R_TROPIC X
wys sufitu 2,93 m

ID R_TROPIC X
wys sufitu 2,83 m

ID R_TROPIC X
wys sufitu 2,83 m ID R_TROPIC X

wys sufitu 2,65 m

ID R_TROPIC X
wys sufitu 2,50 m

ID R_TROPIC X
wys sufitu 2,50 m

ID R_TROPIC X
wys sufitu 2,50 m

ID R_TROPIC X
wys sufitu 2,93 m

ID R_TROPIC X
wys sufitu 2,80 m

ID R_TROPIC X
wys sufitu 2,67 m

ID R_TROPIC X
wys sufitu 2,22 m

ID R_TROPIC X
wys sufitu 2,63 m

ID GK
wys sufitu 3,01 m

ID GK
wys sufitu 2,80 m

ID GK
wys sufitu 2,80 m

ID GK
wys sufitu 2,62 mID GK

wys sufitu 2,62 m
ID GK
wys sufitu 2,62 m

ID GK
wys sufitu 2,67 m

ID R_TROPIC X
wys sufitu 2,75 m

ID GK
wys sufitu 2,65 m

ID GK
wys sufitu 2,80 m

ID GK
wys sufitu 2,90 m

ID GK
wys sufitu 2,93 m

UWAGA:
Rzut rozmieszczenia sufitów należy rozpatrywać łącznie z
projektami branżowymi a w szczególności z branżą
elektryczną oraz projektem wentylacji
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