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Załącznik nr 3 do Zaproszenia 
Załącznik nr 2 do umowy nr……………………  

Zakres czynności serwisowych wykonywanych podczas każdego z 4 przeglądów 
kwartalnych w ciągu roku, tomografu komputerowego obejmuje: 

1.  ogólny przegląd konsoli 
2.  smarowanie głównego łożyska gantry 
3.  czyszczenie szczotek slipringu 
4.  czyszczenie slipringu 
5.  czyszczenie układów detektora oraz jego filtrów 
6.  weryfikacja układu pomiaru prądu oraz wysokiego napięcia 
7.  weryfikacja rezystora układu pomiaru prądu oraz napięcia 
8.  czyszczenie filtrów chłodnicy lampy RTG 
9.  kontrola układów PDU 
10.  smarowanie prowadnic stołu 
11.  weryfikacja poprawności działania wyłączników awaryjnych 
12.  test głównych funkcji klawiatury 
13.  kontrola jakości obrazowania  
14.  kalibracja 
15.  weryfikacja sprawności oraz czyszczenie wentylatorów konsoli 
16.  sprawdzanie dzienników zdarzeń oprogramowania 
17.  sprawdzanie systemu operacyjnego konsoli  
18.  weryfikacja poprawności działania układów chłodzenia konsoli 
19.  czyszczenie urządzeń peryferyjnych (napędy zewnętrzne, mysz,trackball 
20.  kontrola stopnia zużycia szczotek slipringu 
21.  czyszczenie obwodów slipingu i podstawy gantry 
22.  kontrola integralności ścieżek slipringu  
23.  czyszczenie powierzchni detektora 
24.  czyszczenie wewnętrznych podzespołów PDU 
25.  kontrola stanu układu napędu leżanki 
26.  smarowanie prowadnic leżanki 
27.  weryfikacja poprawności działania wyłączników awaryjnych konsoli 
28.  weryfikacja poprawności działania wyłączników awaryjnych PDU 
29.  weryfikacja poprawności działania wyłączników awaryjnych w pomieszczeniu 
30.  weryfikacja poprawności działania sensorów dotykowych stołu 
31.  czyszczenie okna  skarowania 
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