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  Dostawa aparatury RTG.


33.11.10.00-1
I. Informacje ogólne
Podstawa prawna:
Ujednolicony tekst ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217 i nr 227, poz. 1658, 2007r. Nr 64, poz. 427 i nr 82, poz. 560 oraz z 2008 r Nr 171 poz. 1058.
Słowniczek:

Art. 2 Ustawy.

Postępowanie:

Art. 39 Ustawy.

Tryb zamówienia: 
Art. 39 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego oraz z zachowaniem zasad określonych Ustawą 

Zamawiający:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze 
Adres zamawiającego: 

ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny 


NIP: 959-12-89-964, Regon: 000296213
Prowadzący sprawę: 
Sekcja Zamówień Publicznych

- e-mail:dzamp@poczta.onet.pl.
Język i forma:
Art. 9 ust. 1 i 2 Ustawy. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 

II. Przedmiot zamówienia Art. 29, 30, 36 ust. 1 pkt 3 Ustawy.

Dostawa aparatury RTG - szczegółowy wykaz w formularzu ofertowym.
III. Termin wykonania zamówienia Art. 36 ust 1 pkt. 4 Ustawy.

Zgodnie z harmonogramem zamieszczonym w  formularzu ofertowym.
IV. Zamówienia uzupełniające Art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 Ustawy.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

V. Oferty wariantowe i częściowe  Art. 83 ust.1 i 2 Ustawy.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

VI. Informacje: Dynamiczny system zakupów, umowa ramowa , aukcja elektroniczna.

Dynamiczny system zakupów nie zostaje ustanowiony.

Umowa ramowa nie zostanie zawarta.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty nie będzie miała zastosowanie aukcja elektroniczna.
VII. Oferty wspólne Art. 23 ust. 1 Ustawy.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

VIII. Informacje o walutach.
Rozliczenia prowadzone będą w PLN.

IX.    Informacja o podwykonawcach art.36 ust.4. 
Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

X. Sposób porozumiewania się Art. 27 Ustawy.
Porozumiewanie się zamawiającego z Wykonawcami i Wykonawców z zamawiającym:

1. W postępowaniach o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i Wykonawcy przekazują: pisemnie, faksem na nr 0-41 34-655-67, droga elektroniczną na adres: dzamp@poczta.onet.pl 

2. Jeżeli zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

XI. Warunki udziału w postępowaniu Art. 22 Ustawy.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1)  Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,   jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie:  
a) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub 

b) przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

XII. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

1.   Zamawiający będzie dokonywał oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie przedłożonych w ofercie przez wykonawcę wymaganych dokumentów i oświadczeń wg zasady: spełnia - nie spełnia.

XIII. Wadium Art. 45 Ustawy.

1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy,
2. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości nie większej niż 3 % wartości zamówienia, wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, 
3. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium łącznie w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych). Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.

4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących for​mach:

4.1. Pieniądzu,

4.2. Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczęd​nościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

4.3. Gwarancjach bankowych,

4.4. Gwarancjach ubezpieczeniowych, 

4.5. Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

5. Poręczenie bankowe, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa lub poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości złożone jako zabezpieczenie wadium musi posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą,

6. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek depozytowy BGK. Oddział w Kielcach, numer: 15 1130 1192 0027 6001 1320 0011. Na dowodzie wpłaty określić, czego dotyczy dokonywana wpłata to jest, jakiego przetargu.
7. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym,

8. Wadium wnoszone w innych akceptowanych przez Zamawiającego formach niż pieniądz musi być złożone w terminie składania ofert w kasie Zamawiającego, kopia dokumentu zgodnie z przepisami załączona do oferty,

9. Oferta niezabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie wykluczona Art. 24 ust 2 pkt 4.

XIV. Zwrot wadium Art. 46 Ustawy.

1. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:

1.1. Upłynął termin związania ofertą,

1.2. Zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonywania umowy,

1.3. Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.

2. Zamawiający z zastrzeżeniem  pkt. 4a zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy:

2.1. Który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,

2.2. Który został wykluczony z postępowania,

2.3. Którego oferta została odrzucona.

3. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie pkt. 2 ppkt.2.2; 2,3 jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu unieważniono czynność wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
4. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
4a. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 Ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25 ust.1 Ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

5.   Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

5.1. Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

5.2. Nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w SIWZ,

5.3. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

XV. Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ Art. 38 Ustawy.

1.   Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnie​nie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert, a w przypadku przetargu ograniczonego oraz negocjacji z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia - na mniej niż 4 dni przed terminem składania ofert.

2.   Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie. 
3.   Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia , a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, informację o terminie zebrania zamieszcza także na tej stronie; w takim przypadku sporządza informację zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania doręcza się niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza także na tej stronie. 
4.   W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wyko​nawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza ją także na tej stronie. 

4a. jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający :

      1) zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych- jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8;

      2) przekazuje Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie dodatkowych informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8.

4b. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, jest niedopuszczalne dokonywanie zmian w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym i negocjacjach z ogłoszeniem, które prowadza do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. 
6.   Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona na tej stronie.
Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące SIWZ można otrzymać w godz. 

od 800 do 1400 osobiście w siedzibie zamawiającego w pok. Sekcja Zamówień Publicznych.

Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami:

Stefan Syzdół




sprawy proceduralne

mgr Małgorzata Kowalik



sprawy umów

XVI. Treść, forma oferty, możliwość złożenia jednej oferty Art. 82, 83 i 84 Ustawy.

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie.

2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej albo, za zgodą zamawiającego , w postaci elektronicznej, opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 
3. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

4. Zamawiający może dopuścić możliwość złożenia oferty wariantowej, jeżeli cena nie jest jedynym kryterium wyboru.
5. Zamawiający może dopuścić możliwość złożenia oferty częściowej, jeżeli przedmiot zamówienia jest podzielny

6. Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej części zamówienia, chyba, że zamawiający określi maksymalną liczbę części zamówienia, na które oferty częściowe może złożyć jeden wykonawca.

7. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu art.84 ust.2.
8. Ofertę stanowi druk „Oferta” z załącznikami i wymaganymi dokumentami. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ Art. 82 ust 3. Pożądane jest, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane. Osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy lub posiadające pełnomocnictwo muszą złożyć podpisy na wszystkich stronach oferty, załącznikach, oraz w miejscach, w których wykonawca naniósł zmiany.

9. Niniejsza SIWZ oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty.

10. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ. 

11. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

XVII. Termin związania ofertą Art. 85 ust.1 pkt. 1 Ustawy.

Termin związania ofertą upływa po 60 dniach od daty składania ofert.

XVIII. Zawartość oferty Art. 26 Ustawy.

1. Zamawiający żąda od wykonawcy dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Ustawy.

A. Oferta musi zawierać:

1. Formularz oferty.

2. Dowód wpłaty wadium.
3. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków w związku z art.22 ustawy.
4. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków w związku z art.24 ustawy.
5. Dokumenty wymienione w pkt B.

B. Dokumenty żądane od wykonawcy Dz. U. Nr 188 poz.1155 z 16 października 2008.
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo ak​tualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione​ nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert,
2) Aktualne zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Za​kładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolni​czego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzają​ce odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwol​nienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu-wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
3) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karne​go w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4÷8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
4) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karne​go w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
5) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalno​ści jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z poda​niem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie - dwie dostawy, każda o wartości min. 3 000 000,00 zł brutto.
6) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wy​konawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesią​ce przed upływem terminu składania ofert - o wartości min. 3 200 000,00 zł.  

7) Zasady składania ofert przez podmioty występujące wspólnie:

   7.1.    Podmioty zobowiązane są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

   7.2.    Wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt. XVIII.A. i 4 , XVIII.B.1÷4, powinny być złożone przez każdy podmiot.
C. Wymienione w niniejszej SIWZ dokumenty powinny być oryginałami albo kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez upoważnionych przedstawicieli wykonawcy. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
D. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust.1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia  oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

E. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa, w art. 25 ust. 1.

F. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. XVIII lit. B:

1) Podpunkt 1,2 i 4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że;

a. Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b. Nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c. Nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

2) Podpunkt 3 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.

Dokumenty, o których mowa w pkt. XVIII lit. F ppkt. 1 lit. a i c oraz ppkt. 2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. XVIII lit. F ppkt. 1 lit. b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. XVIII lit. F zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

XIX. Sposób składania ofert.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Oferta powinna być umieszczona w kopercie oznakowanej w sposób następujący:

1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze
ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny 

2. Nazwa Wykonawcy i jego adres: 

3. Przetarg nieograniczony Art. 39 Ustawy.

4. Znak postępowania DZ-261-2009
5. Nazwa postępowania: Dostawa aparatury RTG .
6. Nie otwierać przed: 2009-08-04 godz. 1030
A. Miejsce i termin składania ofert Art. 36 ust. 1 pkt. 11 Ustawy.
1. Oferty można składać w siedzibie zamawiającego w Sekretariat w terminie do dnia 2009-08-04 do godziny 1000.

2. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym terminem jej złożenia oraz numerem, jakim oznakowana została oferta.

B. Miejsce i termin otwarcia ofert Art. 86 Ustawy.
1.   Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. 

2.   Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich  składania, z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

3.   Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

4.   Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

5.   Informacje, o których mowa w ust. 3 i 4, przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

6.   Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych w dniu 2009-08-04 o godz. 1030.

XX. Wykluczenie z postępowania Art. 24 Ustawy.

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wyko​nując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania.

2)  Wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

3) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdro​wotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni prze​widziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wyko​nania decyzji właściwego organu;

4) Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za prze​stępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzie​lenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, prze​stępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) Spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) Spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) Spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

8) Osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) Podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 

10) Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3.

2.   Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

1) Wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 2 lub art. 67 ust. 1 pkt. 1 i 2;
2) Złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępo​wania;

3) Nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem, art. 26 ust. 3;

4) Nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. 

3.  Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem art. 92 ust.1 pkt. 3.

4.   Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

XXI. Odrzucenie oferty Art. 89 Ustawy.

1.  Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1)   Jest niezgodna z ustawą;

2)   Jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warun​ków zamówienia z zastrzeżeniem art.87 ust.2 pkt.3;

3)   Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozu​mieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

4)   Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

5)   Została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zapro​szonego do składania ofert;

6)   Zawiera błędy w obli​czeniu ceny;

7)   Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia za​wiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt.3;

8)   Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

XXII. Unieważnienie postępowania Art. 93 Ustawy. 

1.  Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówie​nia, jeżeli: 
1) Nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępo​waniu od wykonawcy nie podlegającego wyklu​czeniu, z za​strzeżeniem pkt 2 i 3; 

2) W postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono, co najmniej dwóch ofert nie podlegających odrzuceniu,

3) W postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej wpłynęły mniej niż dwa wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej albo nie zostały złożone oferty co najmniej przez dwóch wykonawców nie podlegających wykluczeniu,

4) Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,  

5) W przypadkach, o których mowa w art. 91 ust.5, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;

6) Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że pro​wadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześ​niej przewidzieć;

7) Postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia pub​licznego. 

2.   Jeżeli zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częścio​wych, do unieważnienia w części postępowania o udzielenie zamó​wienia przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

3.   O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zama​wiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy 

1) Ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

2) Złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert,- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

4.   W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygoto​
ania oferty.

5.   W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia

XXIII. Sposób obliczenia ceny oferty.
1. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług).

2. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie.

XXIV. Wyjaśnienia treści złożonych ofert, omyłki pisarskie i rachunkowe Art. 87 Ustawy.

1.   W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem ust. 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

2.   Zamawiający poprawia w ofercie: 
      1)  oczywiste omyłki pisarskie – przez oczywistą omyłkę pisarską, a więc zapis podlegający poprawieniu, należy rozumieć omyłkę, co do której nie zachodzą żadne wątpliwości, że błędny zapis jest wynikiem przeoczenia lub niewłaściwego doboru słów 

      2)  oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek – przez oczywistą omyłkę rachunkową należy rozumieć taki błąd popełniony przez wykonawcę w obliczeniu ceny, który polega na uzyskaniu nieprawidłowego wyniku działania arytmetycznego przy założeniu jednak, że składniki działania są prawidłowe, i który można jednoznacznie poprawić, znając reguły arytmetyczne, w przypadku rozbieżności w podaniu wartości cyfrowo i słownie, za prawidłową uznaje się wartość podaną cyfrowo 

      3)  inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty

      -   niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

XXV. Wycofanie oferty lub jej zmiany Art. 84 ust 1 Ustawy.

1.   Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

XXVI. Kryteria oceny ofert Art. 36 ust. 1 pkt. 13 Ustawy.
1. Oceny ofert będzie dokonywała komisja. W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
	Nr
	Opis kryteriów oceny
	Znaczenie

	1
	Cena
	 75 %

	2
	Jakość-parametry techniczne
	25 %


Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:

Kryterium ceny - wskaźnik C liczony ze wzoru:

C  =   EQ \F(Najniższa oferowana cena spośród ważnych ofert;Cena badanej oferty)  X  75 %   X  100

Kryterium jakości - parametry techniczne - wskaźnik J liczony ze wzoru:

J  =  EQ \F(Liczba punktów przyznanych badanej ofercie ;Najwyższa liczba punktów sposród ważnych ofert )  X  25 %   X  100
Szczegółowy wykaz parametrów ocenianych w formularzu ofertowym.
L - całkowita liczba punktów
L= C + J
2.   Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

3.   Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich wykonawców. Wybranemu wykonawcy zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

XXVII. Miejsce realizacji zamówienia

Siedziba Zamawiającego. 

XXVIII. Istotne warunki umowy Art 139 do 146 Ustawy.

Umowa o wykonanie zamówienia publicznego zostanie zawarta stosowanie do zapisów Ustawy Art. 139 do 146.

XXIX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Art. 147 do 151 Ustawy.

Zamawiający nie będzie żądał zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XXX. Protesty Art. 180 do 183 Ustawy.

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie Ustawy, można wnieść pisemny protest do zamawiającego stosownie do zapisów Ustawy Art. 180 do 183. Zamawiający nie dopuszcza wniesienia protestu w formie elektronicznej lub faksem.
XXXI. Odwołania Art. 184 do 193 Ustawy.

1. Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 10 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, a jeżeli wartość

    zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na

    podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 5 dni, jednocześnie przekazując kopię treści

    odwołania zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora

    publicznego jest równoznaczne z jego wniesieniem do Prezesa Urzędu.

3. Kopię odwołania zamawiający przekazuje jednocześnie wszystkim uczestnikom   postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, nie później jednak niż w terminie 2 dni od dnia jej otrzymania, wzywając ich do wzięcia udziału w postępowaniu

    odwoławczym.

4. Uczestnik postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu może zgłosić

    przystąpienie do postępowania odwoławczego najpóźniej do czasu otwarcia posiedzenia składu orzekającego Izby, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i

    stronę, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Urzędu,

    przekazując jego kopię zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

5. Czynności wykonawcy, który przystąpił do postępowania odwoławczego, nie mogą

pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której    przystąpił.

6. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17

    listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn.

    zm.9)) o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

Cena SIWZ - 30,00 zł netto.

(miejscowość. data)

(pieczęć firmy) 

Znak sprawy: 

DZ-261-2009 

O F E R T A

Pożądane jest złożenie oferty na druku jak niżej przedstawiono w formie pisemnej

I. Dane wykonawcy: 

1. Pełna nazwa:
...........................................................................................

2. Adres:

........................................................................................... 

3. Kod, miejscowość:.......................................

4. Województwo
.......................................

5. Powiat

....................................... 

6. Tel.

.......................................

7. Faks:

....................................... 

8. REGON:

....................................... 

9. NIP:

.......................................

10. Internet http://
.......................................

11. e-mail:

...................................... 

II. Oferujemy przyjęcie do wykonania przedmiotu zamówienia, którego zakres określono w SIWZ na: Dostawa aparatury RTG.
1.1. Potwierdzenie konfiguracji i wymagań techniczno-użytkowych.


	Lp.
	Parametry
	Wymagane wartości parametrów
	Oferowane wartości parametrów lub TAK/NIE

	

	  I.
	TOMOGRAF KOMPUTEROWY
	X
	X

	1. 
	Nazwa / typ urządzenia / producent / kraj pochodzenia
	Podać
	

	
	Wymagania ogólne
	X
	X

	2. 
	Tomograf komputerowy fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2009 roku
	TAK
	

	3. 
	Tomograf komputerowy umożliwiający skanowanie pacjenta z szybkością wirowania zespołu lampa - detektor min. 2 obroty/sek. 
	TAK
	

	4. 
	Tomograf komputerowy umożliwiający wykonanie min. 16 warstw akwizycyjnych submilimetrowych w czasie jednego obrotu zespołu lampa-detektor
	TAK
	

	5. 
	Długość obrazowania w osi Z w skanie aksjalnym (w jednym obrocie gantry i bez przesuwu stołu) min. 20 mm
	TAK
	

	6. 
	Tomograf umożliwiający zbadanie obszaru pacjenta z urazem wielonarządowym na długości min. 160 cm bez elementów metalowych w stole i bez konieczności przekładania pacjenta na stole
	TAK
	

	7. 
	Konsola operatorska składająca się z dwóch niezależnych stanowisk pracy, o rozdzielnych bazach danych obrazowych:
a) stanowiska operatorskiego (konsola operatorska)

b) stanowiska diagnostycznego (konsola lekarska)
	TAK
	

	8. 
	Dwustronny system komunikacji głosowej z pacjentem, w tym automatyczny instruktaż głosowy dla pacjenta
	TAK
	

	9. 
	System obserwacyjny video do podglądu pacjenta z tyłu gantry (gdy głowa pacjenta jest niewidoczna przez szybę Pb)
	TAK
	

	10. 
	Oprogramowanie umożliwiające start badania spiralnego po dotarciu kontrastu w badaną okolicę bez wykonywania wstrzyknięć testowych
	TAK
	

	11. 
	Stacja lekarska diagnostyczna ze specjalizowanym oprogramowaniem klinicznym
	TAK 


	

	12. 
	Dwukomorowa automatyczna strzykawka środka cieniującego:

· podwójna głowica na statywie na kółkach z zintegrowanym wieszakiem na płyny

· kolorowy dotykowy panel sterujący

· możliwość uzbrojenia strzykawki na głowicy i na panelu sterującym w sterowni

· możliwość przeprowadzenia iniekcji jednocześnie z obu głowic (kontrast i roztwór soli fizjologicznej) z zaprogramowaniem procentowej wartości wstrzykiwanego roztworu

· możliwość graficznego monitorowania ciśnienia w trakcie iniekcji

· możliwość iniekcji testowej i wielofazowej do min. 5 faz

· możliwość zapamiętania min. 20 protokołów iniekcji

· ogrzewanie kontrastu i roztworu soli fizjologicznej
· opakowanie jednorazowych wkładów (50 kpl)
	TAK 

Podać nazwę i producenta
	

	13. 
	Kolorowa drukarka laserowa umożliwiająca wydruk map czynnościowych (perfuzyjnych)
	TAK
Podać nazwę i producenta
	

	14. 
	Zestaw fantomów do kalibracji i kontroli jakości obrazowania min.:

· do oceny jednorodności i szumu

· do oceny rozdzielczości wysokokontrastowej i niskokontrastowej

· do oceny grubości warstwy
· do oceny dokładności pozycjonowania
	TAK

Podać nazwy w odniesieniu do wymaganych testów
	

	15. 
	UPS-y zapewniające minimum 10 minut podtrzymania pracy komputera tomografu i stacji lekarskiej w celu umożliwienia bezpiecznego zakończenia aplikacji, w przypadku awarii sieci zasilającej
	TAK 

Podać nazwę i producenta
	

	16. 10
	Zasilanie tomografu oraz wszystkich oferowanych urządzeń towarzyszących zgodne z PN
	TAK
	

	17. 
	Plan adaptacyjny (technologiczny) pomieszczeń do instalacji urządzeń tomografu - uzgodniony z zamawiającym (dostarczenie zamawiającemu w terminie 7 dni od daty podpisania kontraktu)
	TAK
	

	18. 
	Instalacja wszystkich zaoferowanych urządzeń tomografu komputerowego w pomieszczeniach przygotowanych przez Zamawiającego
	TAK
	

	19. 
	Test akceptacyjny (po zakończeniu instalacji i przed rozpoczęciem szkolenia personelu zamawiającego]
	TAK
	

	20. 
	Dokumentacja DTR w języku polskim dotycząca przeglądów technicznych i wymiany części (dostarczenie Zamawiającemu przed oddaniem urządzenia do eksploatacji)
	TAK
	

	21. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim do tomografu komputerowego i urządzeń towarzyszących - 2 egz. (dostarczenie Zamawiającemu przed rozpoczęciem szkolenia)
	TAK
	

	22. 
	Szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi tomografu komputerowego i urządzeń towarzyszących (bez ograniczeń ilości szkolonych osób):

· min. 5 dni roboczych przed podpisaniem protokołu odbioru
· min. 3 dni robocze w pierwszych 3-ech miesiącach eksploatacji, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym
	TAK
	

	23. 
	Teleradiologiczne szkolenie lekarza-radiologa Zamawiającego  w procedurach diagnozowania medycznego TK w wymiarze:
· min. 12 miesięcy
· min. 240 konsultowanych badań / opisów
Konsultacje winny być prowadzone przez lekarzy z min. II stopniem specjalizacji z radiologii i diagnostyki obrazowej oraz z wieloletnim doświadczeniem w TK płuc, jamy brzusznej i głowy
	TAK
	

	24. 
	Gwarancja na wszystkie urządzenia tomografu (w tym pełna gwarancja na lampę rtg) min. 24 miesiące
	TAK
	

	25. 
	Gwarancja dostawy części zamiennych przez okres min. 10 lat od daty podpisania kontraktu
	TAK
	

	26. 
	Bezpłatne przeglądy techniczne urządzeń (łącznie z dojazdem serwisu) w okresie gwarancji - min. 2 przeglądy na rok
	TAK
	

	27. 
	Zdalna diagnostyka serwisowa przez modem/router ISDN/połączenie sieciowe
	TAK
	

	28. 
	Deklaracje zgodności CE na tomograf, stację lekarską diagnostyczną i automatyczną strzykawkę (załączyć)
	TAK
	

	29. 
	Certyfikaty jakości CE na tomograf, stację lekarską diagnostyczną i automatyczną strzykawkę (załączyć)
	TAK
	

	30. 
	Wpisy lub zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych na tomograf i automatyczną strzykawkę (załączyć)
	TAK

	

	
	Generator i lampa RTG
	X
	X

	31. 1
	Moc wyjściowa generatora, rozumiana jako iloczyn prądu i napięcia możliwych do zaprogramowania w protokołach klinicznych
	Min. 50 kW
	

	32. 2
	Zakres napięciowy lampy rtg używany w protokołach klinicznych
	Min. 80-135 kV                     
	

	33. 5
	Maksymalny prąd  anody lampy rtg możliwy do zaprogramowania w protokole klinicznym dla ciągłej akwizycji spiralnej dla napięcia lampy min. 120 kV
	Min. 420 mA
	

	34. 
	Pojemność cieplna anody lampy rtg
	Min. 6,0 MHU
	

	35. 
	Szybkość chłodzenia anody lampy rtg
	Min. 800 kHU/min.
	

	36. 
	Automatyczny wybór optymalnego ogniska lampy rtg
	TAK
	

	
	Gantry i stół
	X
	X

	37. 1
	Średnica otworu  gantry
	Min. 70 cm
	

	38. 2
	Kąt pochylania  gantry
	Min. ± 30°
	

	39. 3
	Sterowanie pochylaniem gantry:
· z przodu gantry z lewej i prawej strony
· z konsoli operatorskiej                
	TAK
	

	40. 5
	Maksymalna liczba elementów detektora w jednym rzędzie
	Min. 750      
	

	41. 
	Maksymalne dopuszczalne obciążenie stołu, przy którym zachowana jest jego pełna funkcjonalność
	Min. 200 kg
	

	42. 
	Wyposażenie stołu:
· Materac
· Pasy unieruchamiające pacjenta
· Podpórka pod głowę pozbawiona elementów metalowych
· Podpórka do warstw coronal
· Podpórka pod kolana
	TAK
	

	
	Parametry skanu i obrazowania
	X
	X

	43. 1
	Najkrótszy czas pełnego skanu (360°)
	Maks. 0,5 sek.
	

	44. 2
	Grubość najcieńszej dostępnej warstwy w akwizycji min. 16-to warstwowej
	Maks. 0,625 mm
	

	45. 5
	Projekcje skanu topograficznego min. co 10°, w tym AP i LAT
	TAK
	

	46. 
	Możliwość zatrzymania topogramu w dowolnym czasie
	TAK
	

	47. 
	Maksymalne dostępne pole skanowania (FOV)                          
	Min. 50 cm
	

	48. 
	Liczba dostępnych pól skanowania, w tym jedno z pól maks. 25 cm
	Min. 2
Wymienić pola
	

	49. 
	Maksymalny czas ciągłej akwizycji spiralnej
	Min. 100 sek.
	

	50. 3
	Możliwość automatycznego wykonania wieloodcinkowego badania spiralnego 
	TAK
	

	51. 
	Automatyczny system redukcji dawki w akwizycji spiralnej realizowany poprzez modulację prądu anody we wszystkich trzech osiach X, Y i Z
	TAK
	

	52. 
	Matryca rekonstrukcyjna obrazu 
	Min. 512 x 512
	

	53. 
	Szybkość rekonstrukcji obrazów w matrycy 512 x 512 ze skanu pełnego 
	Min. 6 obr./sek.
	

	54. 
	Matryca prezentacyjna obrazu 
	Min. 1024 x 1024
	

	55. 
	Zdolność rozdzielcza niskokontrastowa (wizualna a nie statystyczna) dla 0,3% (3 HU), określona dla skanu pełnego na fantomie CATPHAN dla: warstwa 10 mm / 120 kV / 300 mAs  
	Maks. 3 mm
	

	56. 
	Maksymalna rozdzielczość wysokokontrastowa przy jednoczesnej akwizycji min. 16 warstw, dla pełnego skanu, dla czasu skanu maks. 0,5 s, napięcia  maks. 120 kV i prądu maks. 200 mA, - w akwizycji spiralnej, w matrycy 512 x 512, w punkcie 2% krzywej MTF i w polu FOV maks. 50 cm 
	Min. 14,5 pl/mm
	

	
	Konsola operatorska
	X
	X

	57. 
	Konsola operatorska dwustanowiskowa i min. dwumonitorowa, umożliwiająca jednoczesną pracę technika operatora (np. wprowadzanie protokołu badania) i lekarza diagnosty (np. przeglądanie i analiza obrazów innego pacjenta).
	TAK
	

	58. 1
	Monitory kolorowe z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat  o przekątnej ekranu min. 18 cali
	TAK
	

	59. 2
	Pojemność dysku twardego dla obrazów w matrycy 512 x 512 bez kompresji wyrażona w ilości obrazów
	Min. 240 000 obr.
	

	60. 5
	MIP (Maximum Intensity Projection)
	TAK
	

	61. 6
	SSD (Surface Shaded Display)
	TAK
	

	62. 7
	VRT (Volume Rendering Technique)
	TAK
	

	63. 9
	Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub krzywej
	TAK
	

	64. 7
	Wirtualna endoskopia z przekrojami w 3 głównych płaszczyznach
	TAK
	

	65. 
	Wirtualna bronchoskopia 3D
	TAK
	

	66. 
	Wirtualna kolonoskopia 3D
	TAK
	

	67. 
	Wyświetlanie dawki DLP lub CTDIvol jaka została pochłonięta przez pacjenta w czasie badania
	TAK
	

	68. 
	Interfejs sieciowy zgodny z DICOM 3.0 z min. następującymi klasami serwisowymi:

· Worklist
· Basic Print
· Storage
· Retrieve
· Send/Receive
	TAK
	

	
	Stacja lekarska diagnostyczna
	Podać nazwę
	

	69. 1
	Stanowisko diagnostyczne (niezależna, zaawansowana stacja robocza lekarska) z jednym lub dwoma monitorami medycznymi i zasilaniem niezależnym od aparatu TK i konsoli operatorskiej tak, aby po wyłączeniu konsoli operatorskiej tomografu możliwe było opracowywanie wykonanych badań
	TAK
	

	70. 2
	Przekątna(e) kolorowego(ych) monitora(ów) z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat
	Min. 19 cali
	

	71. 4
	System operacyjny stacji lekarskiej wykorzystujący 64-bitową architekturę sprzętową komputera, na którym pracuje oprogramowanie stacji
	TAK
	

	72. 5
	Pamięć operacyjna stacji lekarskiej
	Min. 8 GB
	

	73. 7
	Ilość obrazów TK w matrycy 512x512 bez kompresji możliwych do zapisania na dysku konsoli lekarskiej
	Min. 300 000 obr.
	

	74. 
	Pomiary analityczne (pomiar poziomu gęstości, profile gęstości, histogramy)
	TAK
	

	75. 
	Prezentacja Cine
	TAK
	

	76. 
	Możliwość ograniczenia pola obrazu przez blendowanie prostokątne
	TAK
	

	77. 
	MIP (Maximum Intensity Projection)
	TAK
	

	78. 
	Regulacja grubości warstwy w projekcji MIP
	TAK
	

	79. 
	SSD (Surface Shaded Display)
	TAK
	

	80. 
	VRT (Volume Rendering Technique)
	TAK
	

	81. 
	Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe i promieniste) lub krzywej, w czasie rzeczywistym, (modyfikacje parametrów warstwy na ekranie z ich jednoczesną prezentacją)
	TAK
	

	82. 
	Wirtualna endoskopia z przekrojami w 3 głównych płaszczyznach
	TAK
	

	83. 
	Oprogramowanie antywirusowe
	TAK
	

	84. 
	Interfejs sieciowy zgodny z DICOM 3.0 z min. następującymi klasami serwisowymi:
· Basic Print
· Storage
· Query/Retrieve
· Send/Receive
	TAK
	

	
	Oprogramowanie naczyniowe - zainstalowane na konsoli lekarskiej
	X
	X

	85. 
	Automatyczna identyfikacja i izolacja zakontrastowanego naczynia z objętości badanej
	TAK
	

	86. 
	Automatyczne usuwanie struktur kostnych z pozostawieniem wyłącznie zakonstrastowanego drzewa naczyniowego
	TAK
	

	87. 
	Możliwość prezentacji układu naczyniowego oraz przeziernych struktur kostnych w czasie rzeczywistym
	TAK
	

	88. 
	Możliwość wykonania w pełni automatycznych pomiarów geometrii naczynia (średnica minimalna i maksymalna, pole powierzchni przekroju) w płaszczyźnie prostopadłej do osi naczynia
	TAK
	

	
	Oprogramowanie pulmonologiczne – zainstalowane na konsoli lekarskiej
	X
	X

	89. 
	Oprogramowanie do oceny zmian ogniskowych w płucach
	TAK
	

	90. 
	Oprogramowanie do oceny dynamiki zmian ogniskowych w obrębie tkanki płucnej
	TAK
	

	91. 
	Automatyczna identyfikacja zmian ogniskowych śródmiąższowych i przyopłucnowych przez program komputerowy
	TAK
	

	92. 
	Możliwość zapamiętywania położenia zmian
	TAK
	

	
	Oprogramowanie do badań perfuzyjnych - zainstalowane na konsoli lekarskiej
	X
	X

	93. 
	Oprogramowanie do oceny czynnościowej perfuzji tkankowej.
	TAK
	

	94. 
	Możliwość oceny perfuzji w obrębie mózgowia
	TAK
	

	95. 
	Możliwość oceny perfuzji w obrębie wątroby
	TAK
	

	
	Oprogramowanie do kolonoskopii TK - zainstalowane na konsoli lekarskiej
	X
	X

	96. 
	Specjalistyczne oprogramowanie do wirtualnej kolonografii
	TAK
	

	97. 
	Możliwość w pełni swobodnego poruszania się w obrębie jelita
	TAK
	

	98. 
	Możliwość jednoczesnej prezentacji wnętrza jelita i projekcji przekrojów w trzech głównych płaszczyznach
	TAK
	

	99. 
	Interaktywna zmiana położenia kursora we wszystkich oknach wymienionych w punkcie powyżej
	TAK
	

	

	 II.
	APARAT RTG TELEKOMANDO
	X
	X

	100. 
	Nazwa urządzenia / producent / kraj pochodzenia
	podać
	

	
	Wymagania ogólne
	X
	X

	101. 
	Aparat rtg fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2009 roku
	TAK
	

	102. 
	Aparat rtg uniwersalny do podstawowej i specjalistycznej diagnostyki w radiologii klasycznej i zabiegów typu biopsyjnego
	TAK
	

	103. 
	Możliwość współpracy z systemem cyfrowej radiografii pośredniej
	TAK
	

	104. 
	Aparat umożliwiający wykonanie zdjęcia na kasecie CR leżącej na stole oraz leżącej na podłodze
	TAK
	

	105. 
	Aparat umożliwiający wykonanie zdjęcia pacjentowi na wózku jezdnym
	TAK
	

	106. 
	Dwustronny system komunikacji głosowej z pacjentem
	TAK
	

	107. 
	Podwójny system zabezpieczenia antykolizyjnego (min. programowy i mechaniczny lub zbliżeniowy)
	TAK
	

	108. 
	Plan adaptacyjny (technologiczny) pomieszczeń do instalacji aparatu rtg - uzgodniony z zamawiającym (dostarczenie zamawiającemu w terminie 10 dni od daty podpisania kontraktu)
	TAK
	

	109. 
	Instalacja aparatu w przygotowanych przez Zamawiającego pomieszczeniach
	TAK
	

	110. 
	Test akceptacyjny (po zakończeniu instalacji i przed rozpoczęciem szkolenia personelu zamawiającego]
	TAK
	

	111. 
	Instrukcja obsługi aparatu w języku polskim - 2 egz. (dostarczenie zamawiającemu przed rozpoczęciem szkolenia)
	TAK
	

	112. 
	Szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi aparatu rtg  (bez ograniczeń ilości szkolonych osób):

· min. 2 dni robocze przed podpisaniem protokołu odbioru
· min. 1 dzień roboczy w pierwszym miesiącu eksploatacji, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym
	TAK
	

	113. 
	Gwarancja na wszystkie urządzenia aparatu rtg (w tym pełna gwarancja na lampę rtg) min. 24 miesiące
	TAK
	

	114. 
	Bezpłatne przeglądy techniczne aparatu (łącznie z dojazdem serwisu) w okresie gwarancji - min. 2 przeglądy na rok
	TAK
	

	115. 
	Gwarancja dostawy części zamiennych przez okres min. 10 lat od daty podpisania kontraktu
	TAK
	

	116. 
	Deklaracja zgodność CE na całe kompletne urządzenie medyczne (załączyć)
	TAK
	

	117. 
	Certyfikat CE na całe kompletne urządzenie medyczne (załączyć)
	TAK
	

	118. 
	Wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych na całe kompletne urządzenie medyczne (załączyć)
	TAK

	

	
	Stół do zdjęć celowanych i prześwietleń
	X
	X

	119. 
	Zakres pochylenia stołu
	Min. +90o/-20o
	

	120. 
	Przesuw wzdłużny promienia centralnego wiązki rtg rozumiany jako przesuw wzdłużny lampy rtg wraz z seriografem zdjęciowym i wzmacniaczem obrazu
	Min. 150 cm
	

	121. 
	Zakres przesuwu poprzecznego promienia centralnego wiązki rtg rozumiany jako przesuw poprzeczny lampy rtg wraz z seriografem zdjęciowym i wzmacniaczem obrazu lub równoważnie przesuw poprzeczny blatu stołu
	Min. +12/-12 cm
	

	122. 
	Wysokość powierzchni blatu stołu od podłogi 
	Maks. 90 cm
	

	123. 
	Długość blatu stołu
	Min. 210 cm
	

	124. 
	Szerokość blatu stołu
	Min. 74 cm
	

	125. 
	Maksymalne obciążenie blatu stołu przy zachowaniu jego pełnej funkcjonalności
	Min. 180 kg
	

	126. 
	Ekwiwalent pochłaniania płyty stołu maks. 0,8 mm Al / 100 kVp
	TAK
	

	127. 
	Zakres regulacji SID rozumiany jako odległość ogniska lampy rtg od kasety CR w seriografie
	Min. 110-150 cm
	

	128. 
	Odległość kasety CR od górnej powierzchni blatu stołu 
	Maks. 80 mm
	

	129. 
	Odległość wzmacniacza obrazu od górnej powierzchni blatu stołu 
	Maks. 120 mm
	

	130. 
	Obrót lampy rtg wraz z kolimatorem (do zdjęć na wózku lub łóżku pacjenta)
	TAK
	

	131. 
	Możliwy zakres projekcji skośnych
	Min. +40o/-40o
	

	132. 
	Tomografia liniowa z min. 3 kątami z zakresu min. 10o-40o
	TAK

Podać kąty i czasy 
	

	133. 
	Możliwość sterowania ruchami stołu z konsoli w sterowni i z pulpitu przy stole
	TAK
	

	134. 
	Regulacja prędkości przesuwu kolumny
	TAK
	

	135. 
	Maksymalna szybkość przesuwu kolumny względem stołu
	Min. 150 mm/sek.
	

	136. 
	Możliwość podziału kasety CR w seriografie zdjęciowym
	TAK
Podać podziały
	

	137. 
	Ucisk pacjenta zdalnie sterowany z podwójnym zabezpieczeniem siły ucisku do maks. 10 kg
	TAK
	

	
	Generator i lampa RTG
	X
	X

	138. 
	Dotykowy ekran konsoli sterowniczej wraz ze schematem rejonów anatomicznych
	TAK
	

	139. 
	Generator wysokiej częstotliwości
	TAK
	

	140. 
	Moc wyjściowa generatora z uwzględnieniem lampy rtg
	Min. 60 kW
	

	141. 
	Zakres regulacji wysokiego napięcia dla radiografii
	Min. 40-150 kV
	

	142. 
	Zakres regulacji wysokiego napięcia dla fluoroskopii
	Min. 40-110 kV
	

	143. 
	Maksymalny prąd radiografii
	Min. 600 mA
	

	144. 
	Maksymalny prąd fluoroskopii
	Min. 6 mA
	

	145. 
	Zakres prądowo-czasowy
	Min. 0.5-600 mAs
	

	146. 
	Zakres czasu ekspozycji
	Min. 1 ms - 3 sek.
	

	147. 
	Fluoroskopia ciągła
	TAK
	

	148. 
	Możliwość doinstalowania trybu fluoroskopii pulsowej
	TAK
	

	149. 
	Automatyka ekspozycji AEC
	TAK
	

	150. 
	Menu konfiguracji konsoli generatora
	TAK
	

	151. 
	Programy anatomiczne
	Min. 600
	

	152. 
	Możliwość edycji programów anatomicznych
	TAK
	

	153. 
	Rozrusznik szybkoobrotowy anody lampy rtg
	TAK
	

	154. 
	Ogniska lampy rtg (małe/duże) zgodnie z PN-EN 60336
	Maks. 0.6/1.2 mm
	

	155. 
	Moce nominalne ognisk lampy rtg
	min 40/80 kW
	

	156. 
	Pojemność cieplna anody lampy rtg
	Min. 600 kHU
	

	157. 
	Pojemność cieplna kołpaka rtg
	Min. 1,5 MHU
	

	158. 
	Kolimator automatyczny i ręczny
	TAK
	

	159. 
	Kolimator prostokątny i irysowy
	TAK
	

	160. 
	Filtry utwardzające wiązkę rtg wraz ze sterowaniem ich wprowadzania w pole wiązki rtg z konsoli aparatu
	TAK
	

	
	System TV
	X
	X

	161. 
	Średnica wzmacniacza obrazu
	Min. 9 cali
	

	162. 
	Pola wzmacniacza obrazu
	Min. 3 formaty
	

	163. 
	Maksymalna rozdzielczość wzmacniacza obrazu - centralnie
	Min. 64 pl/cm
	

	164. 
	Cyfrowy tor wizyjny
	 TAK
	

	165. 
	Rozdzielczość kamery CCD
	Min. 1024x1024x12 bit
	

	166. 
	Pamięć ostatniego obrazu LIH
	TAK
	

	167. 
	Monitor podglądu LCD monochromatyczny na konsoli aparatu
	Min. 18 cali
	

	
	Wyposażenie
	X
	X

	168. 
	Dodatkowy monitor podglądu LCD monochromatyczny na wózku w gabinecie rtg
	Min. 18 cali
	

	169. 
	Przycisk nożny do sterowania fluoroskopią przy stole
	TAK
	

	170. 
	Stopień pacjenta do stołu
	TAK
	

	171. 
	Komplet uchwytów dla rąk pacjenta przy stole 
	TAK
	

	172. 
	Pas uciskowy kpl
	TAK
	

	

	III.
	APARAT RTG SUFITOWY DO ZDJĘĆ
	X
	X

	173. 
	Nazwa urządzenia / producent / kraj pochodzenia
	podać
	

	
	Wymagania ogólne
	X
	X

	174. 
	Aparat rtg fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2009 roku
	TAK
	

	175. 
	Główna konsola sterownicza - obsługa aparatu poprzez dotykowy kolorowy ekran LCD o wielkości min. 10 cali
	TAK
	

	176. 
	Możliwość współpracy z systemem cyfrowej radiografii pośredniej
	TAK
	

	177. 
	Dwustronny system komunikacji głosowej z pacjentem
	TAK
	

	178. 
	Plan adaptacyjny (technologiczny) pomieszczeń do instalacji aparatu rtg - uzgodniony z zamawiającym (dostarczenie zamawiającemu w terminie 10 dni od daty podpisania kontraktu)
	TAK
	

	179. 
	Instalacja aparatu w przygotowanym przez Zamawiającego pomieszczeniu
	TAK
	

	180. 
	Test akceptacyjny (po zakończeniu instalacji i przed rozpoczęciem szkolenia personelu zamawiającego]
	TAK
	

	181. 
	Instrukcja obsługi aparatu w języku polskim - 2 egz. (dostarczenie zamawiającemu przed rozpoczęciem szkolenia)
	TAK
	

	182. 
	Dokumentacja DTR w języku polskim dotycząca przeglądów technicznych i wymiany części (dostarczenie Zamawiającemu przed oddaniem urządzenia do eksploatacji)
	TAK
	

	183. 
	Szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi aparatu rtg  (bez ograniczeń ilości szkolonych osób):

· min. 2 dni robocze przed podpisaniem protokołu odbioru
· min. 1 dzień roboczy w pierwszym miesiącu eksploatacji, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym
	TAK
	

	184. 
	Szkolenie personelu zamawiającego przez min. 2 dni robocze bez ograniczeń ilości osób
	TAK
	

	185. 
	Gwarancja na wszystkie urządzenia aparatu rtg (w tym pełna gwarancja na lampę rtg) min. 24 miesiące
	TAK
	

	186. 
	Bezpłatne przeglądy techniczne aparatu (łącznie z dojazdem serwisu) w okresie gwarancji - min. 2 przeglądy na rok
	TAK
	

	187. 
	Gwarancja dostawy części zamiennych przez okres min. 10 lat od daty podpisania kontraktu
	TAK
	

	188. 
	Deklaracja zgodność CE na całe kompletne urządzenie medyczne (załączyć)
	TAK
	

	189. 
	Certyfikat CE na całe kompletne urządzenie medyczne (załączyć)
	TAK
	

	190. 
	Wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych na całe kompletne urządzenie medyczne (załączyć)
	TAK

	

	
	Kolumna rtg
	X
	X

	191. 
	Kolumna lampy rtg typu teleskopowego na zawieszeniu sufitowym
	TAK
	

	192. 
	Możliwość wyboru parametrów zdjęciowych (min. kV, mA i mAs) poprzez panel dotykowy na/przy obudowie lampy rtg 
	TAK
	

	193. 
	Zakres ruchu wzdłużnego lampy rtg 
	Min. 400 cm
	

	194. 
	Zakres ruchu porzecznego lampy rtg
	Min. 220 cm
	

	195. 
	Zakres ruchu pionowego lampy rtg 
	Min. 160 cm
	

	196. 
	Zakres ruchu obrotowego lampy rtg względem osi pionowej 
	Min. ±180°
	

	197. 
	Zakres ruchu obrotowego lampy rtg względem osi poziomej
	Min. ± 135°
	

	198. 
	Kolumna rtg w pełni wyważona w każdej pozycji lampy rtg
	TAK
	

	199. 
	Ruch pionowy lampy rtg silnikowy nadążny:
· dla stołu rtg - synchronizacja ruchu pionowego lampy rtg względem kasety CR z zachowaniem wybranego SID

· dla statywu płucnego - synchronizacja ruchu pionowego lampy rtg względem środka kasety CR
	TAK
	

	200. 
	Hamulce wszystkich ruchów statywu typu elektromagnetycznego zwalniane ze sterownika przy lampie rtg
	TAK
	

	201. 
	Wskaźnik cyfrowy odległości SID z dokładnością wskazania min. ±1 cm
	TAK
	

	202. 
	Automatyczne niezależne wskazania odległości SID:

· dla stołu rtg

· dla statywu płucnego
	TAK
	

	203. 
	Wskaźnik cyfrowy obrotu lampy rtg względem osi poziomej z dokładnością wskazania min. ±1°
	TAK
	

	
	Stół rtg diagnostyczny
	X
	X

	204. 
	Stół rtg z elektrycznie podnoszoną płytą pacjenta
	TAK
	

	205. 
	Najniższa możliwa odległość powierzchni płyty od podłogi
	Maks. 50 cm
	

	206. 
	Sterowanie płytą góra/dół przyciskami nożnymi przy stole
	TAK
	

	207. 
	Płyta stołu płaska typu pływającego w dwóch kierunkach
	TAK
	

	208. 
	Wymiary płyty pacjenta
	Min. 220 x 80 cm
	

	209. 
	Zakres ruchu wzdłużnego płyty pacjenta 
	Min. 80 cm
	

	210. 
	Zakres ruchu poprzecznego płyty pacjenta 
	Min. 24 cm
	

	211. 
	Ekwiwalent pochłaniania płyty pacjenta maks. 0,8 mm Al / 100 kVp
	TAK
	

	212. 
	Dopuszczalne obciążenie płyty pacjenta
	Min. 200 kg
	

	213. 
	Aretaże płyty stołu typu elektromagnetycznego
	TAK
	

	214. 
	Panel z szufladą (na kasetę CR) i kratką przeciwrozproszeniową ruchomą Bucky (min. 40 l/cm) - blokowany hamulcem typu elektromagnetycznego
	TAK
	

	215. 
	Komora AEC trójpolowa
	TAK
	

	216. 
	Odległość powierzchni górnej płyty pacjenta od kasety CR
	Maks. 80 mm
	

	217. 
	Zakres ruchu wzdłużnego panela z szufladą i kratką Bucky
	Min. 50 cm
	

	218. 
	Obsługa kaset CR o formatach od 18x24 do 35x43 cm
	TAK
	

	
	Statyw płucny do zdjęć odległościowych
	X
	X

	219. 
	Panel z szufladą (na kasetę CR) i kratką przeciwrozproszeniową ruchomą Bucky (min. 40 l/cm) - w pełni wyważony i blokowany hamulcem typu elektromagnetycznego
	TAK
	

	220. 
	Ogniskowa kratki przeciwrozproszeniowej umożliwiająca wykonanie zdjęć np. klatki piersiowej z odległości 150-180 cm i czaszki z odległości 115 cm
	TAK
	

	221. 
	Komora AEC trójpolowa
	TAK
	

	222. 
	Zakres ruchu pionowego panelu z szufladą min. 130 cm
	TAK
	

	223. 
	Najmniejsza odległość środka kasety CR w panelu z szufladą od podłogi
	Maks. 40 cm
	

	224. 
	Odległość powierzchni czołowej płyty panelu od kasety CR
	Maks. 50 mm
	

	225. 
	Ekwiwalent pochłaniania płyty panelu maks. 0,6 mm Al / 100 kVp
	TAK
	

	226. 
	Obsługa kaset CR o formatach od 18x24 cm do 35x43 cm
	TAK
	

	
	Generator rtg
	X
	X

	227. 
	Generator wysokiej częstotliwości
	TAK
	

	228. 
	Moc wyjściowa generatora z uwzględnieniem lampy rtg
	Min. 50 kW
	

	229. 
	Częstotliwość pracy rozrusznika lampy rtg 
	Min. 50 Hz
	

	230. 
	Zakres regulacji wysokiego napięcia 40-150 kV
	TAK
	

	231. 
	Zakres regulacji mAs
	Min. 0,1-600 mAs
	

	232. 
	Maksymalny prąd zdjęciowy
	Min. 600 mA
	

	233. 
	Minimalny czas ekspozycji
	Maks. 1 msek.
	

	234. 
	Automatyka ekspozycji AEC dla stołu i statywu płucnego
	TAK
	

	235. 
	Program nastaw anatomicznych w języku polskim
	TAK
	

	236. 
	Synchronizacja programu nastaw anatomicznych z automatyką AEC dla stołu i statywu płucnego
	TAK
	

	237. 
	Możliwość wykonania zdjęcia na kasecie CR leżącej na stole, na podłodze lub na wózku/łóżku pacjenta
	TAK
	

	
	Lampa rtg
	X
	X

	238. 
	Pojemność cieplna anody
	Min. 300 kHU
	

	239. 
	Szybkość chłodzenia obudowy lampy rtg 
	Min. 180 W
	

	240. 
	Ogniska lampy rtg (małe / duże) zgodnie z PN-EN 60336
	Maks. 0.6/1,2 mm
	

	241. 
	Moce nominalne ognisk lampy rtg dla zadeklarowanej częstotliwości pracy rozrusznika lampy rtg
	Min. 18/50 kW
	

	242. 
	Kolimator rtg głębinowy z min. 6 parami przesłon ołowianych ograniczającymi pole promieniowania
	TAK


	

	243. 
	Zakres obrotu kolimatora 
	Min. ± 90°
	

	244. 
	Sterowanie przesłonami kolimatora X/Y ręczne na kolimatorze
	TAK
	

	245. 
	Oświetlacz pola ekspozycji zdjęciowej min. 150 lux
	TAK
	

	246. 
	Wskaźnik laserowy środka kasety CR
	TAK
	

	247. 
	Wskaźnik mechaniczny typu miarka odległości SID dla zdjęć wykonywanych bezpośrednio na kasecie CR
	TAK
	

	248. 
	Możliwość zmiany filtrów utwardzających w kolimatorze
	TAK
	

	
	Wyposażenie
	X
	X

	249. 
	Komplet uchwytów dla rąk pacjenta przy stole 
	TAK
	

	250. 
	Pas uciskowy kpl
	TAK
	

	251. 
	Uchwyt na kasetę CR 24x30 cm do projekcji bocznej na stole
	TAK
	

	252. 
	Tunel z kratką przeciwrozproszeniową stałą min. 60 l/cm na kasetę CR o formacie 35x43 cm
	TAK
	

	253. 
	Uchwyt górny dla rąk pacjenta przy statywie płucnym (do zdjęć bocznych) 
	TAK
	

	

	IV.
	SYSTEM CR (radiografii cyfrowej pośredniej)
	X
	X

	254. 
	Nazwa urządzenia / producent / kraj pochodzenia
	Podać
	

	
	Wymagania ogólne
	X
	X

	255. 
	Urządzenia fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2009 roku
	TAK
	

	256. 
	Instalacja urządzeń w pomieszczeniach przygotowanych przez Zamawiającego, zgodnie z harmonogramem (zał. do SIWZ)
	TAK
	

	257. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim - 2 egz. (dostarczenie zamawiającemu przed rozpoczęciem szkolenia)
	TAK
	

	258. 
	Dokumentacja DTR w języku polskim dotycząca przeglądów technicznych i wymiany części (dostarczenie Zamawiającemu przed oddaniem urządzenia do eksploatacji)
	TAK
	

	259. 
	Szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń i oprogramowania (bez ograniczeń ilości szkolonych osób):

· min. 2 dni robocze przed podpisaniem protokołu odbioru
· min. 2 dni robocze w pierwszych 2-óch miesiącach eksploatacji, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym
	TAK
	

	260. 
	Szkolenie personelu zamawiającego przez min. 3 dni robocze bez ograniczeń ilości osób
	TAK
	

	261. 
	Gwarancja na wszystkie urządzenia min. 24 miesiące
	TAK
	

	262. 
	Bezpłatne przeglądy techniczne urządzeń (łącznie z dojazdem serwisu) w okresie gwarancji - min. 2 przeglądy na rok
	TAK
	

	263. 
	Gwarancja dostawy części zamiennych przez okres min. 10 lat od daty podpisania kontraktu
	TAK
	

	264. 
	Dokumenty licencyjne załączone do protokołu odbioru
	TAK
	

	265. 
	Certyfikaty CE i/lub deklaracje zgodności zgodne z dyrektywą 93/42/EEC dla wyrobów medycznych wchodzących w skład systemu radiografii pośredniej (wymóg nie dotyczy serwerów, komputerów klasy PC, systemów operacyjnych, monitorów LCD niemedycznych) - załączyć
	TAK

	

	
	Czytnik płyt obrazowych CR ogólnodiagnostycznych
	Podać nazwę, jeśli jest
	

	266. 
	Urządzenie jednoslotowe i w pełni automatyczne (bez konieczności ręcznego przekładania kasety CR)
	TAK
	

	267. 
	Panel kontrolny wyświetlający funkcje
	TAK
	

	268. 
	Formaty obsługiwanych kaset z płytami CR min.: 18x24 cm, 24x30 cm i 35x43 cm
	TAK
	

	269. 
	Rozdzielczość skanowania wszystkich formatów płyt
	Min. 10 pikseli/mm
	

	270. 
	Głębia skali szarości obrazu odczytanego
	Min. 12 bit
	

	271. 
	Głębia skali szarości obrazu wysyłanego
	Min. 10 bit
	

	272. 
	Przepustowość dla kaset 35x43cm przy rozdzielczości skanowania min. 10 pikseli/mm 
	Min. 60 płyt/godz.
	

	273. 
	Zasilacz UPS zapewniający, w przypadku zaniku napięcia zasilającego, zakończenie cyklu skanowania płyty i przesłanie obrazów
	TAK
	

	
	Kasety CR z płytami obrazowymi
	X
	X

	274. 
	Kaseta z płytą obrazową format 18x24 cm – 3 szt.
	TAK
	

	275. 
	Kaseta z płytą obrazową format 24x30 cm – 5 szt.
	TAK
	

	276. 
	Kaseta z płytą obrazową format 35x43cm – 7 szt.
	TAK
	

	277. 
	Rozdzielczość skanowania zaoferowanych płyt obrazowych
	Maks. 100 µm
	

	278. 
	Gwarancja trwałości zaoferowanych płyt obrazowych min. 10 000 cykli (zapis + odczyt)
	TAK
	

	
	Stacja technika
	Podać nazwę, jeśli jest
	

	279. 
	Stacja niezintegrowana z czytnikiem płyt obrazowych
	TAK
	

	280. 
	Obsługa stacji poprzez monitor dotykowy i zewnętrzną klawiaturę
	TAK
	

	281. 
	Monitor LCD kolorowy o min. parametrach:
· przekątna ekranu min. 18 cali
· rozdzielczość min. 1280x1024
· jasność min. 250 cd/m2
· kontrast min. 700:1
	TAK

Podać parametry
	

	282. 
	Komputer stacji technika o min. parametrach:
· procesor min 2,5 GHz / 512 MB RAM

· HDD min. 120 GB
· Windows XP Professional lub równoważny
	TAK

Podać parametry
	

	283. 
	Napęd CD/DVD do nagrywania obrazów wybranego pacjenta w formacie DICOM z przeglądarką Dicom uruchamiającą się automatycznie na komputerze klasy PC
	TAK
	

	284. 
	Oprogramowanie lub drzewo badań w języku polskim 
	TAK
	

	285. 
	Dostęp do stacji po uprzednim zalogowaniu się oraz umieszczenie na zdjęciu informacji o osobie wykonującej badanie
	TAK
	

	286. 
	Wpisywanie danych pacjenta oraz łączenie tych danych z rodzajem badania i obrazem CR
	TAK
	

	287. 
	Możliwość zdefiniowania charakterystyki skanowania dla różnych aparatów rtg
	TAK
	

	288. 
	Możliwość wprowadzenia danych ekspozycji zdjęciowych
	TAK
	

	289. 
	Automatyczne blendowanie nienaświetlonych części obrazu
	TAK
	

	290. 
	Możliwość usuwania obrazu kratki stałej
	TAK
	

	291. 
	Funkcja przywracająca obraz pierwotny lub znacznik umożliwiający ustalenie pozycji pierwotnego obrazu (np. po jego przekształceniu na stacji technika)
	TAK
	

	292. 
	Oprogramowanie min. do obróbki zeskanowanych obrazów:
· zmiana zaczernienia i kontrastu
· powiększanie obrazu oraz lupa
· inwersja i obracanie obrazu
· zmiana obrazu pozytyw/negatyw
· kolimacja obrazu prostokątna i wielokątna

· kompozycja obrazów do wydruku na kliszy (min. 1, 2, 3 i 4 obrazy na jednej kliszy)
	TAK
	

	293. 
	Oprogramowanie pomiarowe min.:
· kalibracja liniowa i kołowa pozwalająca na wykonywanie pomiarów w wielkościach rzeczywistych
· pomiar odległości
· pomiar kątów
· automatyczny pomiar różnicy długości
	TAK
	

	294. 
	Możliwość nanoszenia tekstu oraz rysowania linii, okręgów, prostokątów na obrazie w dowolnym miejscu
	TAK
	

	295. 
	Zasilacz UPS zapewniający, w przypadku zaniku napięcia zasilającego, podtrzymanie pracy stacji przez min. 10 minut
	TAK
	

	296. 
	Interfejs sieciowy zgodny z DICOM 3.0 z min. następującymi klasami serwisowymi:
· Worklist 
· Print
· Send
	TAK
	

	
	Stacja lekarska ogólnoradiologiczna
	Podać nazwę, jeśli jest
	

	297. 
	Komputer z procesorem min. dwurdzeniowym klasy Pentium:
· Zegar min. 2,3 GHz
· Cache L2 min. 2 MB

· FSB min. 800 MHz

· Obsługa instrukcji 64 bitowych

· RAM min. 4 GB

· HDD min. 160 GB SATA/SAS
· Klawiatura, mysz

· karta sieciowa min. 1 Gbit Ethernet
· system operacyjny Windows XP Pro PL lub równoważny
· oprogramowanie antywirusowe
	TAK

Podać parametry
	

	298. 
	Monitor opisowy kolorowy LCD o przekątnej min. 17
	TAK
	

	299. 
	Dwa parowane monitory diagnostyczne medyczne monochromatyczne LCD zgodne z DICOM o min. parametrach:
· typ LCD monochromatyczny

· przekątna ekranu min. 21 cali

· rozdzielczość min. 2 MP

· jasność min. 800 cd/m2
· kontrast skalibrowany min. 500:1
· dedykowana medyczna karta graficzna do obsługi dwóch monitorów

· kalibrator wewnętrzny lub zewnętrzny
	TAK

Podać typ, producenta i parametry
	

	300. 
	Napęd CD/DVD do nagrywania obrazów wybranego pacjenta w formacie DICOM z przeglądarką Dicom uruchamiającą się automatycznie na komputerze klasy PC
	TAK
	

	301. 
	Wykonywanie opisów badań i przypisywanie ich do danego pacjenta z archiwizacją na HD
	TAK
	

	302. 
	Możliwość dodawania komentarzy do obrazu
	TAK
	

	303. 
	Możliwość nanoszenia tekstu na obraz oraz rysowania linii, okręgów itp
	TAK
	

	304. 
	Możliwość filtracji obrazu (wyostrzanie krawędzi, interpolacja itp.)
	TAK
	

	305. 
	Możliwość powiększania obrazu: ROI, 1:1, dopasowanie do rozmiarów ekranu i dowolne powiększenie
	TAK
	

	306. 
	Oprogramowanie do obróbki obrazów min.:
· zmiana zaczernienia i kontrastu
· inwersja i obracanie obrazu
· odbicie lustrzane
· zmiana obrazu pozytyw/negatyw
· lupa
	TAK
	

	307. 
	Oprogramowanie pomiarowe: odległości, kąty, obwód, pole
	TAK
	

	308. 
	Drukarka laserowa do wydruku opisu badań
	TAK
	

	309. 
	Zasilacz UPS zapewniający, w przypadku zaniku napięcia zasilającego, podtrzymanie pracy stacji przez min. 10 minut
	TAK
	

	310. 
	Interfejs DICOM 3.0 o następujących klasach serwisowych: min.:
· Print

· Storage
· Send
· Query/Retrieve
	TAK
	

	

	V.
	KAMERA CYFROWA (do wydruku zdjęć)
	X
	X

	311. 
	Nazwa urządzenia / producent / kraj pochodzenia
	Podać
	

	
	Wymagania ogólne
	X
	X

	312. 
	Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2009 roku
	TAK
	

	313. 
	Instalacja kamery w pomieszczeniu przygotowanym przez Zamawiającego, zgodnie z harmonogramem (zał. nr 3 do SIWZ)
	TAK
	

	314. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim - 2 egz. (dostarczenie zamawiającemu przed rozpoczęciem szkolenia)
	TAK
	

	315. 
	Dokumentacja DTR w języku polskim dotycząca przeglądów technicznych i wymiany części (dostarczenie Zamawiającemu przed oddaniem urządzenia do eksploatacji)
	TAK
	

	316. 
	Szkolenie personelu Zamawiającego przez min. 2 dni robocze bez ograniczeń ilości osób
	TAK
	

	317. 
	Gwarancja min. 24 miesiące
	TAK
	

	318. 
	Bezpłatne przeglądy techniczne kamery (łącznie z dojazdem serwisu) w okresie gwarancji - min. 2 przeglądy na rok
	TAK
	

	319. 
	Gwarancja dostawy części zamiennych przez okres min. 10 lat od daty podpisania kontraktu
	TAK
	

	320. 
	Certyfikat CE i/lub deklaracja zgodności zgodne z dyrektywą 93/42/EEC dla wyrobów medycznych - załączyć
	TAK
	

	
	Wymagania szczegółowe
	X
	X

	321. 
	Kamera w technologii suchej obróbki klisz
	TAK
	

	322. 
	Załadunek opakowań z kliszami do kamery przy świetle dziennym
	TAK
	

	323. 
	Rozdzielczość wydruku obrazu 
	Min. 500 dpi
	

	324. 
	Liczba odcieni skali szarości obrazu na kliszy
	Min. 14 bit
	

	325. 
	Min. 2 magazynki na różne formaty klisz dostępne jednocześnie
	TAK
	

	326. 
	Dostępność min. następujących formatów klisz:
8x10 cali, 10x12 cali, 11x14 cali i 14x17 cali
	TAK
	

	327. 
	Wydajność dla formatu 14x17 cali przy maksymalnej oferowanej rozdzielczości
	Min. 60 klisz/godz.
	

	328. 
	Zmiana formatu kliszy przez użytkownika (bez potrzeby interwencji serwisu)
	TAK
	

	329. 
	Interfejs DICOM 3.0 w klasie serwisowej DICOM Print
	TAK
	

	

	VI.
	SYSTEM PACS/RIS
	X
	X

	330. 
	Nazwa / typ / producent / kraj pochodzenia
	Podać
	

	
	Wymagania ogólne
	X
	X

	331. 
	Urządzenia fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2009 roku
	TAK
	

	332. 
	Plan instalacji urządzeń i okablowania sieciowego w pomieszczeniach - uzgodniony z zamawiającym (dostarczenie zamawiającemu w terminie 7 dni od daty podpisania kontraktu)
	TAK
	

	333. 
	Warunki instalacji urządzeń (wymiary, ciężar, zasilanie elektryczne, temperatura, wilgotność) - dostarczenie Zamawiającemu w terminie 10 dni od daty podpisania kontraktu
	TAK


	

	334. 
	Instalacja urządzeń w przygotowanych przez Zamawiającego pomieszczeniach
	TAK
	

	335. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim - 2 egz. (dostarczenie zamawiającemu przed rozpoczęciem szkolenia)
	TAK
	

	336. 
	Szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń i oprogramowania (bez ograniczeń ilości szkolonych osób):

· min. 3 dni robocze przed podpisaniem protokołu odbioru
· min. 5 dni roboczych w pierwszych 3-ech miesiącach eksploatacji, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym
	TAK
	

	337. 
	Gwarancja min. 24 miesiące
	TAK
	

	338. 
	Bezpłatne przeglądy techniczne urządzeń i oprogramowania (łącznie z dojazdem serwisu) w okresie gwarancji - min. 4 przeglądy na rok
	TAK
	

	339. 
	Gwarancja dostawy części zamiennych przez okres min. 5 lat od daty podpisania kontraktu
	TAK
	

	340. 
	Dokumenty licencyjne załączone do protokołu odbioru
	TAK
	

	341. 
	Certyfikaty CE i/lub deklaracje zgodności zgodne z dyrektywą 93/42/EEC dla wyrobów medycznych wchodzących w skład systemu PACS/RIS (wymóg nie dotyczy serwerów, komputerów klasy PC, systemów operacyjnych i monitorów LCD niemedycznych) - załączyć
	TAK

	

	
	System archiwizacji i dystrybucji obrazów PACS
	X
	X

	
	Wymagania techniczne
	X
	X

	342. 
	Podłączenie do archiwum
	TAK
	

	343. 
	System powinien działać w oparciu o przeglądarkę internetową min. Internet Explorer 6.x, FireFox z wykorzystaniem protokołów http i HTTPS
	TAK
	

	344. 
	System z panelem pomocowym w języku polskim
	TAK
	

	
	Wymagania funkcjonalne
	X
	X

	345. 
	Możliwość archiwizacji, przesyłania i udostępniania obrazów medycznych w standardzie DICOM 3.0
	TAK
	

	346. 
	Możliwość przyjmowania i zapisywanie  w strukturze katalogów plików obrazowych przesyłanych przy użyciu różnych syntax transfer (Little Endian Implicite, Little Indian Explicite, Big Indian Explicite)
	TAK
	

	347. 
	System obsługuje następujące formaty transfer syntax: serwisowymi:
· JPEG LossLess
· JPEG LS
· JPEG Lossy
· Encapsulated PDF
· MPEG-2
	TAK
	

	348. 
	Możliwość kompresji JPEG Lossless obrazów  (JPEG Lossless Process14) – min. 2-krotna obejmująca archiwizowanie obrazów, przesyłanie ich pomiędzy  jednostkami, nagrywanie płyt dla pacjenta, backup danych obrazowych
	TAK
	

	349. 
	Możliwość przesyłania danych z archiwum PACS w postaci skompresowanej (lossless) oraz nie skompresowanej
	TAK
	

	350. 
	Możliwość obsługi DICOM-owych klas SOP C-FIND, C-MOVE, C-GET
	TAK
	

	351. 
	Możliwość obsługi prywatnych DICOM-owych klas SOP serwisowymi:
· PrivateGE3DModelStorage
· PrivateGEPETRawDataStorage
· PrivateSiemensCSANonImageStorage
	TAK
	

	352. 
	Możliwość konfigurowania archiwów obrazowych wraz oraz przechowywanie konfiguracji w bazie danych (m in. proponowane transfer syntax, port itp.)
	TAK
	

	353. 
	Możliwość tworzenia wirtualnych archiwów dla poszczególnych jednostek akwizycyjnych oraz możliwość nadawania praw dostępu do nich (tylko odczyt, odczyt/zapis) dla poszczególnych klientów DICOM
	TAK
	

	354. 
	System zdarzeń umożliwiających wykonywania różnego rodzaju działań oraz programów na przykład po zapisie na dysku plików obrazowych, przy otrzymywaniu nowego badania. Możliwość konfigurowania obiektu, którego dotyczy zdarzenie (dane archiwum, dane źródło)
	TAK
	

	355. 
	Automatyczne zmiana zawartości tagów w przychodzących plikach obrazowych
	TAK
	

	356. 
	Automatyczna zmiana statusu na wykonane w RIS gdy na PACSie zostanie zarchiwizowane badanie
	TAK
	

	357. 
	System posiada funkcję autoroutingu pozwalającą na automatyczne przesłanie obrazów na odpowiednią stację diagnostyczną w zależności od zdefiniowanych reguł
	TAK
	

	358. 
	Możliwość definiowania reguł autoroutingu opartych o warunki czasowe oraz dane zawarte w DICOM z graficznego panelu administracyjnego
	TAK
	

	359. 
	System posiada funkcję prefechingu - opisać sposób realizacji tej funkcji
	TAK
	

	360. 
	Backup obrazów na taśmach jednokrotnego zapisu o pojemności 800/1600 GB z możliwością obsługi autolodera 
	TAK
	

	361. 
	Backup obrazów na nośnikach DVD lub co najmniej równoważnych
	TAK
	

	362. 
	Nagrywanie, za pomocą automatycznego duplikatora płyt dla  pacjenta (obrazy w standardzie DICOM z użyciem bezstratnej kompresji JPEG LossLess + przeglądarka DICOM) na płycie DVD lub CD z automatycznym podziałem na kilka płyt CD w przypadku badań większych niż 700MB.
	TAK
	

	363. 
	System posiada graficzny panel administracyjny pozwalający na zarządzanie systemem, w tym zarządzanie archiwum obrazów, wirtualnymi archiwami, i ich konfiguracją, tworzenie kopii bezpieczeństwa oraz odtwarzanie badań z kopii bezpieczeństwa, konfigurowanie dostępu stacjom diagnostycznym lub urządzeniom DICOM.
	TAK
	

	364. 
	Możliwość zmiany danych w plikach obrazowych za pomocą narzędzi w graficznym panelu administratora
	TAK
	

	365. 
	Możliwość wyszukiwania badań zgromadzonych w archiwum wg 5 kryteriów m. in. nazwisko i imię pacjenta, numer badania, data wykonania wraz z możliwością otwarcia badania w przeglądarce DICOM
	TAK
	

	366. 
	Funkcje przeglądarki obrazów DICOM: szt. 1
1. Wyświetlanie miniaturek obrazów
2. Wyświetlanie zdjęć po kliknięciu na miniaturę obrazu
3. Widoki obrazów: jeden obraz, 1x1 pion, 1x1 poziom, 2x2 lub dowolny
4. Możliwość wyświetlania kilku zdjęć na ekranie

5. Możliwość otwarcia kilku serii badań
6. Możliwość równoczesnej pracy na kilku obrazach
7. Negatyw
8. Odbicie obrazu w pionie i poziomie
9. Pomiar odległości
10. Pomiar kąta
11. Powiększanie obrazu
12. Lupa

13. Zmiana kontrastu obrazu
14. Zmiana jasności obrazu
15. Gamma obrazu

16. Próbkowanie
17. Pomiar pola
18. Przewijanie
19. Przesuwanie

20. Odtwarzanie serii
21. Podgląd wartości tagów DICOM

22. Możliwość przypisywania poszczególnych funkcji do klawiszy funkcyjnych klawiatury
	TAK
	

	367. 
	Funkcja DICOM Print, pozwalająca na wybranie układu wydruku i skomponowanie go z dowolnie wybranych obrazów znajdujących się na PACS, a następnie przesłanie go bezpośrednio na drukarkę DICOM
	TAK
	

	
	Radiologiczny system informacyjny RIS
	X
	X

	
	Rejestracja pacjenta
	X
	X

	368. 
	Możliwość rejestracji pacjenta na dowolnym komputerze w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i poza nim
	TAK
	

	369. 
	Rejestracja zgodna z wymogami sprawozdawczości elektronicznej do NFZ.
	TAK
	

	370. 
	Rejestracja pacjentów obcokrajowców.
	TAK
	

	371. 
	Zapewnienie bezpiecznego, szyfrowanego dostępu do rejestracji pacjenta dla jednostek zewnętrznych
	TAK
	

	372. 
	Możliwość rejestrowania dla pacjenta kilku procedur jednocześnie – zestaw badań
	TAK
	

	373. 
	Możliwość skanowania skierowań oraz innych dokumentów i zapamiętywanie ich w systemie dla danego badania z możliwością ich przeglądania
	TAK
	

	374. 
	Identyfikacja i weryfikacja lekarzy zlecających na podstawie prawa wykonywania zawodu z wykorzystaniem słownika lekarzy zlecających. 
	TAK
	

	375. 
	Identyfikacja jednostki zlecającej na podstawie numeru umowy z NFZ, NIPu, Regonu, skrótu
	TAK
	

	376. 
	Kontrola  wprowadzania danych uniemożliwiająca dwukrotne wprowadzenie do systemu lekarzy zlecających z tym samym numerem prawa wykonywania zawodu.
	TAK
	

	377. 
	Kontrola wprowadzania danych uniemożliwiająca dwukrotne wprowadzenie do systemu jednostki zlecającej z tym samym numerem umowy z NFZ, NIPem, Regonem
	TAK
	

	378. 
	Słownik miejscowości z podziałem na miasto, gminę i województwo
	TAK
	

	
	Wyszukiwanie pacjentów i badań
	X
	X

	379. 
	Wyszukiwanie według nazwiska, imienia, numeru PESEL, numeru badania, kodu kreskowego badania
	TAK
	

	380. 
	Wyszukiwarka inkrementalna z możliwością wyszukiwania wg numeru PESEL lub nazwiska pacjenta-  system automatycznie rozpoznaje czy jest wpisywany nr PESEL czy też nazwisko
	TAK
	

	381. 
	Wyszukiwarka zaawansowana – min 12 kryteriów z dowolnego przedziału czasowego wybranego przez użytkownika w tym: według pracowni ZDO, według ICD10, frazy opisu badania,  jednostek zlecających, lekarzy opisujących, konsultujących, wg statusu zlecenia, trybu finansowania, płatnika itp.
	TAK
	

	
	Terminarz
	X
	X

	382. 
	Zintegrowany z systemem RIS terminarz planowania badań obsługujący jednocześnie wiele pracowni diagnostycznych
	TAK
	

	383. 
	Terminarz pozwalający na ustalenie stałych pasm rezerwacji dla konkretnej jednostki  zlecającej, oddział u szpitalnego oraz pasm serwisowych
	TAK
	

	384. 
	Terminarz podpowiada minimum cztery najwcześniejsze wolne terminy, na które można zarejestrować badanie dla danej pracowni
	TAK
	

	385. 
	Terminarz z możliwością zaznaczenia źródła skierowania na badanie (rejestratorka, system HIS)
	TAK
	

	386. 
	Możliwość zdeklarowania czasu trwania badania
	TAK
	

	387. 
	Możliwość tworzenia listy rezerwowej w terminarzu
	TAK
	

	388. 
	Wykonywanie raportów z terminarza on-line
	TAK
	

	389. 
	Generowanie listy badań do wykonania w dowolnym przedziale czasowym
	TAK
	

	390. 
	Raport o niewykonanych badaniach
	TAK
	

	391. 
	Możliwość ustalenia limitu badań do wykonania dla danej pracowni
	TAK
	

	392. 
	Widok zajętych i wolnych terminów wykonania badań w poszczególnych pracowniach w obrębie danego dnia lub tygodnia
	TAK
	

	
	Dodatkowy terminarz dedykowany pracowni RTG
	X
	X

	393. 
	Terminarz pozwalający na rejestrację pacjentów bez konieczności zadeklarowania konkretnego aparatu
	TAK
	

	394. 
	Wybór aparatu po zgłoszeniu się pacjenta na badanie
	TAK
	

	395. 
	Terminarz pozwala rejestrować pacjentów na przedziały czasowe a nie konkretne godziny – przedziały czasowe o dowolnej wielkości (przedział godzinowy, kilku godzinowy, dzienny)
	TAK
	

	396. 
	 Możliwość zmiany aparatu po wcześniejszym wybraniu innego np. w przypadku zajętości wybranego
	TAK
	

	
	Opisy badań
	X
	X

	397. 
	Opis badania z zatwierdzeniem przez lekarza opisującego
	TAK
	

	398. 
	Zapewnienie wzorców opisów wraz z możliwością zarządzania nimi przez użytkownika (lekarza opisującego) w tym dodawanie, edycja i modyfikacja wzorca
	TAK
	

	399. 
	Tworzenie przez użytkownika (lekarza opisującego) grup opisów
	TAK
	

	400. 
	Zapis kolejnych konsultacji danego badania z możliwością ich przeglądania
	TAK
	

	401. 
	Zapis w systemie dźwiękowych opisów badań z użyciem narzędzia typu Philips SpeechMike lub innych, równoważnych narzędzi wspomagania dyktowania
	TAK
	

	402. 
	Odczyt w systemie dźwiękowego opisu badania z użyciem narzędzi wspomagających możliwość szybkiego wpisywania opisu
	TAK
	

	403. 
	Połączenie dźwiękowego opisu badania z rekordem badania umożliwiający jego odczyt w dowolnym czasie.
	TAK
	

	404. 
	Oznaczanie dokumentów nie elektronicznych kodami kreskowymi umożliwiającymi identyfikację badania w systemie.
	TAK
	

	405. 
	Możliwość sprawdzenia przez stronę www statusu danego badania
	TAK
	

	406. 
	Możliwość wpisania informacji o wykorzystanych materiałach podczas badania
	TAK
	

	407. 
	Możliwość rejestracji personelu obecnego przy wykonywaniu badania z podziałem na lekarzy, lekarz konsultujący, technik, personel dodatkowy np.: pielęgniarka, anestezjolog
	TAK
	

	
	Wyniki
	X
	X

	408. 
	Nagrywanie, za pomocą automatycznego duplikatora płyt wyniku badania pacjenta (opis + obrazy w standardzie DICOM z użyciem bezstratnej kompresji JPEG LossLess + przeglądarka DICOM) na płycie DVD lub CD z automatycznym podziałem na kilka płyt CD w przypadku badań większych niż 700MB.
	TAK
	

	409. 
	Automatyczny nadruk etykiety płyty zawierający: dane pacjenta, badania, pracowni diagnostycznej, logo pracowni, kodu kreskowego badania
	TAK
	

	410. 
	System umożliwia automatyzację wydanych wyników z użyciem czytnika kodów kreskowych przez sczytanie kodu kreskowego badania nadrukowanego na opisie,  
	TAK
	

	411. 
	Rejestrowanie wydawanych wyników: kto i kiedy wynik odebrał
	TAK
	

	412. 
	Wydanie polecenia nagrania płyty z wynikami badania pacjenta musi być możliwe z dowolnej stacji roboczej pracującej w systemie
	TAK
	

	
	Raporty
	X
	X

	413. 
	Generowanie standardowych raportów w dowolnym zadeklarowanym czasie (średni czas oczekiwania na badanie, zmian terminów badań, badań do wykonania, zużytych materiałów, zestawienie wg lekarzy zlecających, wg lekarzy opisujących, wg jednostek zlecających, wg płatnika, wg ICD 10, ilości wykonanych badań z podziałem na aparaty)
	TAK
	

	414. 
	Generowanie raportu zbiorczych finansowych w dowolnym przedziale czasowym efektów wykonanych usług z uwzględnieniem logiki pracowni (np. umowa z NFZ, umowy indywidualne z jednostkami zlecającymi gdzie każda może mieć indywidualny cennik badań, badania współfinansowane).
	TAK
	

	415. 
	Generowanie raportu szczegółowych zestawień wykonanych usług dla poszczególnych jednostek zlecających oraz wspomagania ich fakturowania – w dowolny przedziale czasowym.
	TAK
	

	416. 
	Gromadzenie informacji o zużytych materiałach – za dowolny okres czasu
	TAK
	

	
	Integracja z NFZ
	X
	X

	417. 
	Integracja z systemem sprawozdawczości do NFZ w zakresie przesyłania do NFZ wymaganych informacji o zarejestrowanych pacjentach i wykonanych procedurach poprzez Pakiet Świadczeniodawcy 
	TAK
	

	418. 
	Monitorowanie stanu wykorzystania kontraktu z NFZ
	TAK
	

	419. 
	Wydruki formularzy KP, KW, faktur sprzedaży indywidualnej i dla zleceniodawców zewnętrznych
	TAK
	

	420. 
	Cenniki badań:
	TAK
	

	421. 
	Możliwość wprowadzania cenników badań dla poszczególnych jednostek zlecających z określeniem czasu ważności danego cennika.
	TAK
	

	422. 
	Przechowywanie informacji o okresach obowiązywania poszczególnych cenników badań. System musi zachować historię zmian cen oraz zapamiętywać okresy zmian cen. 
	TAK
	

	423. 
	System musi zachować cenę aktualną i wydrukować ją w raportach generowanych za  dzień wykonania badania
	TAK
	

	
	Bezpieczeństwo oraz serwis
	X
	X

	424. 
	System pozwala na automatyczne dokumentowanie wszystkich zapisów i zmian w systemie dotyczących pacjenta i badania wraz z odpowiednim narzędziem dla lokalnego administratora do przywracania danych historycznych.
	TAK
	

	425. 
	Bezpieczeństwo przesyłu danych w sieci komputerowej (przesył danych między stacją roboczą a serwerem musi być szyfrowane)
	TAK
	

	426. 
	System musi posiadać wbudowany formularz do raportowania błędów obsługi
	TAK
	

	
	Zarządzanie systemem
	X
	X

	427. 
	Panel administracyjny dostępny  z każdej stacji roboczej bez konieczności instalowania oprogramowania klienckiego przez WWW umożliwiający zarządzanie systemem w tym zarządzanie użytkownikami, nadawanie uprawnień, typami badań, terminarzem, cennikami
	TAK
	

	428. 
	Automatyczne dokumentowanie wszystkich zapisów i zmian w systemie dotyczących pacjenta i badania wraz z odpowiednim narzędziem administracyjnym do przywracania danych historycznych.
	TAK
	

	429. 
	Słownik kodów rozpoznań ICD-10 w języku polskim z możliwością jego przeszukiwania
	TAK
	

	430. 
	Słownik kodów procedur ICD-9 w języku polskim z możliwością jego przeszukiwania
	TAK
	

	431. 
	Panel administracyjny umożliwiający przegląd zmian dokonanych w rekordzie badania i możliwość przywrócenia stanu do poprzedniej wersji
	TAK
	

	
	Wymagania techniczne
	X
	X

	432. 
	System nie wymaga instalacji oprogramowania klienckiego na stacjach roboczych.
	TAK
	

	433. 
	Możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe stacje robocze bez dodatkowych kosztów licencyjnych
	TAK
	

	434. 
	Możliwość Integracji z systemami zewnętrznymi typu HIS na zasadzie obsługi zleceń medycznych i odsyłania wyników, przesyłania danych potrzebnych do rozliczeń wykonanych procedur.
	TAK
	

	435. 
	Możliwość przypisywania na etapie wdrożenia klawiszów skrótów do poszczególnych funkcji systemu.
	TAK
	

	436. 
	Pełna integracja z systemem PACS,
	TAK
	

	437. 
	Zmiana danych pacjenta w systemie RIS powoduje zmianę w systemie PACS
	TAK
	

	
	System dystrybucji obrazów WEB wraz z opisami na oddziały szpitalne – min. 20 licencji
	Podać nazwę licencji
	

	
	Wymagania techniczne
	x
	X

	438. 
	System oparty o przeglądarkę internetową z wykorzystaniem protokołów http i HTTPS
	TAK
	

	439. 
	System posiada polski interfejs użytkownika
	TAK
	

	440. 
	System posiada panel pomocy w języku polskim
	TAK
	

	441. 
	Pełna integracja z systemem PACS
	TAK
	

	
	Sprzęt komputerowy
	Podać nazwy i dane techniczne dla n/w pozycji
	

	
	Wymagania techniczne
	X
	X

	442. 
	Serwer o minimalnych parametrach – szt. 1
1. Procesor:
- zgodny z  x86
- ilość rdzeni w strukturze procesora min. 2
- częstotliwość zegara min. 1.8 GHz
- FSB min. 1066 MHz
- cache L2 min. 8 MB
- obsługa instrukcji 64 bitowych
2. Pamięć min.  4096MB RAM
3. Napędy wbudowane: nagrywarka DVD, streamer (pojemność przed/po kompresji sprzętowej min. 36 / 72 GB)
4. Dyski twarde min. 140 GB SATA  / SAS
5. Wewnętrzna macierz (RAID-5) min. 4,5 TB fizycznej przestrzeni dyskowej, w tym min. 2,0 TB on-line
6. Napęd taśmowy
7. Zapas taśm - w ilości 4 szt.
8. Klawiatura, mysz
9. 2 x gigabitowa karta sieciowa
10. Monitor LCD min. 18 cali
11. System operacyjny: Linux lub Widows
	TAK

Podać
	

	443. 
	Urządzenie umożliwiające automatyczne wypalanie płyt CD/DVD z wynikiem badania dla pacjenta – szt. 1

1. Pojemność zasobnika na płyty czyste/wypalone min. 100/100
2. Wbudowana drukarka umożliwiająca nadruk na płytach danych pacjenta i badania
3. Możliwość druku w kolorze, oraz wydruków graficznych
4. Wbudowane 2 nagrywarki CD/DVD
5. Jakość wydruku min. 4800x1200 dpi
6. Urządzenie podłączane do sieci Ethernet (bezpośrednio lub za pośrednictwem dedykowanego komputera)
	TAK

Podać
	

	444. 
	Zasilacz awaryjny UPS – szt. 1
1. Moc pozorna / rzeczywista min. 1000 VA / 670 W
2. Czas podtrzymywania przy obciążeniu 100% min. 5 minut
3. Czas podtrzymywania przy obciążeniu 50% min. 20 minut
4. Maksymalny czas przełączania na baterię maks.  4msek.
5. Liczba i typ gniazd wyjściowych z podtrzymaniem zasilania min. 8 x IEC320 C13 (10A)
6. Wymagana funkcja „zimny start”
7. Porty komunikacji: RS232, USB
	TAK

Podać
	

	445. 
	Stacja RIS – szt. 5
1. Procesor:
- zgodny z x86
- ilość rdzeni w strukturze procesora min. 2
- częstotliwość zegara min. 1.8 GHz
- FSB min. 800 MHz
- cache L2 min. 1 MB
- obsługa instrukcji 64 bitowych
2. Pamięć RAM min.  2 GB 
3. Napędy wbudowane: DVD+/-RW
4. Dysk twardy min. 250 GB SATA/SAS
5. Klawiatura, mysz
6. gigabitowa karta sieciowa
7. Monitor LCD min. 21cali
8. System operacyjny: Windows XP Pro PL lub równoważny
9. Oprogramowanie antywirusowe
	TAK

Podać
	

	446. 
	Drukarka sieciowa laserowa – szt. 2
1. Prędkość druku min. 26 str./min.
2. Wydruk w kolorze czarnym, format A4
3. Jakość wydruku min. 1200 x 1200 dpi
4. Wydajność min. 15 000 stron na miesiąc
5. Złącze Ethernet
6. Podajnik papieru na min. 300 arkuszy
	TAK

Podać
	

	447. 
	Drukarka kodów kreskowych – szt. 2

1. Wydruk na papierowych lub poliestrowych etykietach lub taśmach samoprzylepnych

2. Jakość wydruku: min. 300 dpi

3. Automatyczny nóż odcinający

4. Interfejs USB
	TAK

Podać
	

	448. 
	Czytnik kodów kreskowych – szt. 2
1. Podłączany do komputera przez złącze PS/2 lub USB
2. Odczytywane kody: UPC/EAN/JAN&Addon 2/5, Code 39 Full ASCII, Code 11, Matrix 25, Iterleave, 25, Industrial, 25, Code 128, Cadabar/MW7, Code 93, MSI/PLESEY, Code 32, BC412, China Postage
	TAK

Podać
	

	449. 
	Urządzenie typu Router – szt. 1
1. Port WAN min. 1x10/100 BaseTX (RJ45) Cable/xDSL (RJ45)

2. Port LAN min. 4x10/100 BaseTX (RJ45)
3. Obsługiwane protokoły VPN: IPSec
4. Liczba kanałów IPSec VPN min. 40
5. Obsługiwane protokoły i standardy
: TCP/IP - Transmission Control Protocol/Internet Protocol, NAT - Network Address Translation, DHCP Client - Dynamic Host Configuration Protocol Client, DHCP Server - Dynamic Host Configuration Protocol Server, PPPoE - Point-to-Point Protocol over Ethernet, PPP - Point to Point Protocol, IEEE 802.3 - 10BaseT, IEEE 802.3u - 100BaseTX, IEEE 802.3x - Flow Control, DES - standard szyfrowania danych (56-bit), DynDNS - Dynamic Domain Name System, UPnP - Universal plug-and-play, MD5 - algorytm uwierzytelniania (haszujący), SHA-1 - algorytm uwierzytelniania (haszujący),  3DES - standard szyfrowania danych (168-bit)
	TAK

Podać
	

	450. 
	Skaner dokumentów tekstowych (podłączany za pomocą portu USB) – szt. 1
	TAK

Podać
	

	451. 
	Urządzenie umożliwiające odsłuch zarejestrowanych w systemie RIS opisów dźwiękowych – szt. 1
1. Podłączane do komputera przez złącze USB
2. Wyposażone w słuchawki
3. Zaopatrzone w nożny zestaw sterujący, umożliwiający obsługę funkcji odtwarzania i przewijania
	TAK
Podać
	

	452. 
	Urządzenie pozwalające na nagrywanie opisów dźwiękowych prosto do komputera – zintegrowane z systemem RIS – szt. 2
1. Dedykowane przyciski do obsługi funkcji nagrywania
2. Wbudowany Mikrofon i głośnik
3. Podłączane do komputera przez złącze USB
4. Możliwość zdublowania (lub zastąpienia) funkcji myszy
5. Wbudowany czytnik kodów kreskowych, odczytywane kody: UPC/EAN/JAN&Addon 2/5, Code 39 Full ASCII, Code 11, Matrix 25, Iterleave, 25, Industrial, 25, Code 128, Cadabar/MW7, Code 93, MSI/PLESEY, Code 32, BC412, China Postage
	TAK

Podać
	

	453. 
	Drukarka atramentowa
1. Możliwość nadruku na płytach CD
2. Format: A4
3. Rozdzielczość min. 240 dpi
4. Złącze USB
5. Dołączone oprogramowanie do projektowania etykiet na płyty oraz nadruk na nich
6. Oddzielne kartridże na atramenty (CMYK)
	TAK

Podać
	

	
	Pozostałe wymogi
	X
	X

	454. 
	Integracja systemu RIS z działającym u Zamawiającego systemem szpitalnym INFOMEDICA w oparciu o standard HL7 na zasadzie przyjmowania zleceń medycznych i odsyłania wyników badań
	TAK
	

	VII.
	WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO i POGWARANCYJNEGO
(dotyczy wszystkich zaoferowanych urządzeń)
	X
	X

	455. 
	Możliwość zgłoszeń awarii urządzeń 24godz./dobę (z wyłączeniem dni wolnych od pracy)
	TAK
	

	456. 
	Sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach w okresie trwania gwarancji
	TAK

Podać
	

	457. 
	Czas reakcji: „przyjęte zgłoszenie - podjęta naprawa” - maks. 48 godzin (z wyłączeniem dni wolnych od pracy)
	TAK
	

	458. 
	Przedłużenie okresu gwarancji dla poszczególnego zaoferowanego urządzenia o każde min. dwa dni trwającej naprawy gwarancyjnej
	TAK
	

	459. 
	Wymiana podzespołu na nowy po maks. dwóch nieskutecznych próbach jego naprawy
	TAK
	

	460. 
	Wykaz punktów serwisowanych  autoryzowanych przez producenta na terenie Polski (wraz kontaktami telefonicznymi i emailowymi)
	TAK
	

	461. 
	Gwarantowana i wiążąca Wykonawcę na okres min. 2 lat po upływie gwarancji cena usług serwisowych: 
1. Cena 1 roboczogodziny
2. Koszt dojazdu za 1 km
	TAK 

Podać netto w PLN
	

	462. 
	Gwarantowana i wiążąca Wykonawcę na okres min. 2 lat po upływie gwarancji cena lamp rtg wraz z ich wymianą dla urządzeń wg poz.: I., II. i III.
	TAK
Podać oddzielnie ceny netto w EUR
	

	463. 
	Gwarantowana i wiążąca Wykonawcę na okres min. 2 lat po upływie gwarancji cena rocznego kontraktu serwisowego zawierającego wszystkie koszty (np.: przeglądów technicznych, lamp rtg, części zamiennych i robocizny) dla poszczególnych urządzeń wg poz.: I., II., III., IV., V. i VI.
	TAK
Podać oddzielnie ceny netto w EUR
	

	464. 
	Gwarantowana i wiążąca Wykonawcę na okres min. 2 lat po upływie gwarancji cena rocznego kontraktu serwisowego zawierającego wszystkie koszty bez lamp rtg (np.: przeglądów technicznych, części zamiennych i robocizny) dla poszczególnych urządzeń wg poz.: I., II. i III.
	TAK
Podać oddzielnie ceny netto w EUR
	

	465. 
	Po okresie gwarancji  - możliwość korzystania z innego serwisu niż autoryzowany serwis producenta
	TAK
Podać zastrzeżenia, jeśli występują
	

	466. 
	Po okresie gwarancji - pozbawianie urządzeń blokad serwisowych, które utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawę urządzenia przez inny niż Wykonawca podmiot w przypadku nie korzystania przez zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy
	TAK 

Po pisemnym żądaniu Zamawiającego
	

	

	VIII
	ZESTAW DO KONTROLI JAKOŚCI W RTG
	X
	X

	
	Wymagania
	Dla każdego elementu zestawu załączyć dane techniczne
	

	467. 
	Urządzenia fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2009 roku
	TAK
	

	468. 
	Deklaracje zgodności CE, jeśli są wymagane prawem
	TAK

Załączyć
	

	469. 
	Fantom uniwersalny do radiologii cyfrowej CR i fluoroskopii wyposażony w:

· stożek do kontroli osiowości wiązki
· uchwyt do statywu do zdjęć płucnych
· statyw dystansowy
	TAK
	

	470. 
	Filtr ekwiwalencyjny (absorpcyjny) pacjenta
	TAK
	

	471. 
	Zestaw płyt do kontroli AEC
	TAK
	

	472. 
	Dawkomierz do kontroli dawki w radiologii konwencjonalnej
	TAK
	

	473. 
	Miernik luminancji do monitorów
	TAK
	

	474. 
	Higrometr
	TAK
	

	475. 
	System kontroli jakości do czytnika CR (oprogramowanie + ew. fantom)
	TAK
	

	476. 
	Densytometr punktowy
	TAK
	

	

	 IX.
	DANE INSTALACYJNE
(dotyczy wszystkich zaoferowanych urządzeń)
	X
	X

	477. 
	Dla każdego zaoferowanego urządzenia wg poz.: I., II., III., IV., V. i VI. należy załączyć w oddzielnym załączniku następujące dane i wymagania instalacyjne:
1. Maksymalny pobór mocy [w kVA]

2. Pobór mocy w stand-by [w kVA]

3. Wymagana rezystancja sieci zasilającej [w (]

4. Ilość emitowanego ciepła [w kW]

5. Dopuszczalny zakres temperatury pracy [w oC]

6. Dopuszczalny zakres wilgotności powietrza [w %]

7. Wymiary po instalacji: dług. x szer. x wys. [w cm]

8. Ciężar po instalacji [w kg]
	TAK
Załączyć
	


UWAGA
1. Parametry graniczne muszą być bezwzględnie spełnione. Brak potwierdzenia wymaganych powyżej parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.
2. Specyfikacja dostawy z określeniem nazwy własnej poszczególnych składowych urządzeń i oprogramowania, jeśli takie występują. 

3. Materiały techniczne zaoferowanych urządzeń typu: „Product Data”, foldery, katalogi lub inne materiały źródłowe producenta – w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem przysięgłym.

                                                                                                                                                                                                                                                                  1.2. Potwierdzenie  oferowanych parametrów ocenianych

	L.p.
	Parametry oceniane
	Punktacja
	Oferowane wartości parametrów /lub podać TAK/NIE

	

	I.
	TOMOGRAF KOMPUTEROWY
	X
	X

	1
	Moc generatora WN, rozumiana jako iloczyn prądu i napięcia możliwych do zaprogramowania w protokołach klinicznych 

[podać w kW]
	Wart. maks. – 5 pkt
50 kW – 0 pkt 

Pozostałe – proporcjonalnie
	

	    2
	Pojemność cieplna anody lampy rtg

[podać w MHU]
	Wart. maks. – 5 pkt
6,0 MHU – 0 pkt 

Pozostałe – proporcjonalnie
	

	    3
	Odległość ognisko lampy rtg – detektor

[podać w cm]
	Wart. najmniejsza – 5 pkt
Wart. największa – 0 pkt 

Pozostałe – proporcjonalnie
	

	    4
	Maksymalna liczba elementów detektora w jednym rzędzie detektora

[podać w N]
	Wart. maks. – 10 pkt
750 elementów – 0 pkt 

Pozostałe – proporcjonalnie
	

	    5
	Wskaźniki (ikony) informujące pacjenta w trakcie akwizycji o wstrzymaniu oddechu - wraz z elektronicznym licznikiem czasu – widoczne dla pacjenta z obu stron gantry

[podać TAK/NIE]
	TAK – 5 pkt
NIE – 0 pkt
	

	   6
	Maksymalna ilość warstw akwizycyjnych submilimetrowych uzyskiwanych w czasie jednego obrotu zespołu lampa-detektor

[podać w N]
	Wart. maks. – 5 pkt
16 warstw – 0 pkt 

Pozostałe – proporcjonalnie
	

	    7
	Grubość najcieńszej dostępnej warstwy w akwizycji min. 16-to warstwowej

[podać w mm]
	Wart. najmniejsza – 5 pkt
0,625 mm – 0 pkt 

Pozostałe – proporcjonalnie
	

	    8
	Maksymalna szybkość rekonstrukcji obrazów w matrycy 512 x 512 ze skanu pełnego
[podać w obr./sek. ]
	Wart. maks. – 5 pkt
6 obr./sek. – 0 pkt 

Pozostałe – proporcjonalnie
	

	    9
	Pojemność dysku twardego konsoli operatorskiej dla obrazów w matrycy 512 x 512 bez kompresji wyrażona w ilości obrazów

[podać w N]
	Wart. maks. – 5 pkt
240 000 obr. – 0 pkt 

Pozostałe – proporcjonalnie
	

	   10
	Wyświetlanie dawki DLP lub CTDIvol jaka zostanie pochłonięta przez pacjenta w czasie badania wraz z wyświetlaniem zmian wynikających z modyfikacji protokołu badania

[podać TAK/NIE]
	TAK – 5 pkt
NIE – 0 pkt
	

	
	Stacja lekarska diagnostyczna
	X
	X

	   11
	Ilość monitorów obrazowych 

[podać w N]
	2 monitory – 5 pkt 

1 monitor – 0 pkt

	

	   12
	Pamięć operacyjna stacji lekarskiej w pełni wykorzystywana w trakcie obróbki obrazów
[podać w GB]
	Wart. maks. – 5 pkt
8 GB – 0 pkt 
Pozostałe – proporcjonalnie
	

	   13
	Ilość obrazów TK w matrycy 512x512 bez kompresji możliwych do zapisania na dysku konsoli lekarskiej
[podać w N]
	Wart. maks. – 5 pkt
300 000 obr. – 0 pkt 
Pozostałe – proporcjonalnie
	

	   14
	Maksymalna ilość obrazów w matrycy 512x512 mogących być jednocześnie wyświetlanych na ekranie monitorów
[podać w N]
	Wart. największa – 5 pkt
Wart najmniejsza – 0 pkt 

Pozostałe – proporcjonalnie
	

	   15
	Specjalistyczne oprogramowanie teleradiologiczne umożliwiające nawiązanie i przejęcie zdalnej kontroli przez uprawnionego lekarza diagnostę nad konsolą lekarską, prowadzone przez bezpieczne łącze internetowe dostarczone i administrowane przez Zamawiającego.
[podać TAK/NIE]
	TAK – 20 pkt
NIE – 0 pkt
	

	
	Oprogramowanie naczyniowe 
(zainstalowane na konsoli lekarskiej)
	X
	X

	   16
	Specjalistyczne oprogramowanie umożliwiające rozwinięcie analizowanego naczynia na płaszczyźnie za pomocą wskazania jednego punktu odniesienia umieszczonego w naczyniu

[podać TAK/NIE]
	TAK – 5 pkt
NIE – 0 pkt
	

	   17
	Automatyczne usuwanie zwapnień podczas analizy badań naczyniowych dla modelu MIP oraz VRT (przy pomocy funkcji włącz/wyłącz obraz zwapnień)
[podać TAK/NIE]
	TAK – 5 pkt
NIE – 0 pkt
	

	  18
	Specjalistyczne oprogramowanie do oceny blaszki miażdżycowej, umożliwiające kodowanie rodzajów blaszek kolorem z możliwością definiowania progów

 [podać TAK/NIE]
	TAK – 10 pkt
NIE – 0 pkt
	

	
	Oprogramowanie pulmonologiczne 
(zainstalowane na konsoli lekarskiej)
	X
	X

	   19
	Automatyczna identyfikacja zmian ogniskowych śródmiąższowych i przyopłucnowych przez program komputerowy
[podać TAK/NIE]
	TAK – 10 pkt
NIE – 0 pkt
	

	   20
	Możliwość w pełni automatycznych pomiarów objętości zmian ogniskowych śródmiąższowych i przyopłucnowych oraz obliczania trendów wzrostu

[podać TAK/NIE]
	TAK – 10 pkt
NIE – 0 pkt
	

	   21
	Możliwość automatycznego generowania raportów z pomiarów wolumetrycznych zmian ogniskowych śródmiąższowych i przyopłucnowych
[podać TAK/NIE]
	TAK – 10 pkt
NIE – 0 pkt
	

	
	Oprogramowanie do badań perfuzyjnych
(zainstalowane na konsoli lekarskiej)
	X
	X

	   22
	Możliwość oceny perfuzji w obrębie nowotworowych zmian ogniskowych
[podać TAK/NIE]
	TAK – 5 pkt
NIE – 0 pkt
	

	   23
	Możliwość oceny perfuzji w obrębie nowotworowych zmian ogniskowych w kościach, przy pomocy specjalizowanych protokołów do perfuzji guzów nowotworowych kości
[podać TAK/NIE]
	TAK – 5 pkt
NIE – 0 pkt
	

	   24
	Możliwość oceny perfuzji w obrębie nerek przy pomocy specjalizowanych protokołów do perfuzji nerek
[podać TAK/NIE]
	TAK – 10 pkt
NIE – 0 pkt
	

	   25
	Możliwość oceny perfuzji w obrębie trzustki przy pomocy specjalizowanych protokołów do perfuzji trzustki
[podać TAK/NIE]
	TAK – 10 pkt
NIE – 0 pkt
	

	   26
	Możliwość oceny perfuzji w obrębie gruczołu krokowego przy pomocy specjalizowanych protokołów do perfuzji gruczołu krokowego
[podać TAK/NIE]
	TAK – 10 pkt
NIE – 0 pkt
	

	
	Oprogramowanie do kolonoskopii TK 
(zainstalowane na konsoli lekarskiej)
	X
	X

	   27
	Możliwość prezentacji wnętrza jelita w postaci jednego rozwiniętego pasa na płaszczyźnie (bez kawałkowania obrazu wewnętrznej ściany jelita ) tzw. wirtualna dysekcja jelita.
[podać TAK/NIE]
	TAK – 3 pkt
NIE – 0 pkt
	

	   28
	Interaktywna zmiana położenia kursora i automatyczna korelacja obrazu na rozwinięciach na płaszczyźnie wnętrza jelita z badania pacjenta na plecach i brzuchu
[podać TAK/NIE]
	TAK – 3 pkt
NIE – 0 pkt
	

	
	Zdalna diagnostyka serwisowa
	X
	X

	   29
	Zdalna diagnostyka serwisowa generatora wysokiego napięcia
[podać TAK/NIE]
	TAK – 3 pkt
NIE – 0 pkt
	

	   30
	Zdalna diagnostyka serwisowa lampy RTG (testy uruchamiane zdalnie układu żarzenia, układu wirowania oraz pomiary wartości napięć i prądów pracy)
[podać TAK/NIE]
	TAK – 3 pkt
NIE – 0 pkt
	

	    31
	Zdalna diagnostyka serwisowa modułów konsoli operatorskiej (testy uruchamiane zdalnie komputera głównego, dysków twardych, rekonstruktora obrazów TK)
[podać TAK/NIE]
	TAK – 3 pkt
NIE – 0 pkt
	

	   32
	Zdalna możliwość naprawy uszkodzeń oprogramowania
[podać TAK/NIE]
	TAK – 3 pkt
NIE – 0 pkt
	

	   33
	Zdalna możliwość instalacji nowych wersji oprogramowania systemowego
[podać TAK/NIE]
	TAK – 3 pkt
NIE – 0 pkt
	

	   34
	Zdalna możliwość instalacji klinicznych opcji programowych (np. w celu ich testowania przez Użytkownika lub w celach edukacyjnych)
[podać TAK/NIE]
	TAK – 3 pkt
NIE – 0 pkt
	

	

	II.
	APARAT RTG TELEKOMANDO
	X
	X

	   35
	Przesuw wzdłużny promienia centralnego wiązki rtg rozumiany jako przesuw wzdłużny lampy rtg wraz z seriografem zdjęciowym i wzmacniaczem obrazu

[podać w cm]
	Wart. maks. – 10 pkt
150 cm – 0 pkt 

Pozostałe – proporcjonalnie
	

	   36
	Najniższa możliwa wysokość powierzchni blatu stołu od podłogi dla zaoferowanego wzmacniacza obrazu

[podać w cm]
	Wart. najmniejsza – 5 pkt
90 cm – 0 pkt 

Pozostałe – proporcjonalnie
	

	   37
	Najniższa możliwa odległość promienia centralnego wiązki rtg od podłogi w pozycji pionowej stołu (promień centralny rozumiany jako równoległa do podłogi oś ognisko lampy rtg - środek wzmacniacza obrazu)
[podać w cm[
	Wart. najmniejsza – 5 pkt Wart. największa. – 0 pkt

Pozostałe – proporcjonalnie
	

	   38
	Długość blatu stołu
[podać w cm]
	Wart. największa – 5 pkt
210 cm – 0 pkt 

Pozostałe – proporcjonalnie
	

	   39
	Szerokość blatu stołu
[podać w cm]
	Wart. największa – 10 pkt
74 cm – 0 pkt 

Pozostałe – proporcjonalnie
	

	   40
	Przesuw wzdłużny blatu stołu
[podać TAK/NIE, jeśli TAK - podać przesuw w cm]
	TAK – 10 pkt
NIE – 0 pkt
	

	   41
	Blat stołu podparty jednostronnie (mocowany tylko z jednego tj. jego krótszego boku)
[podać TAK/NIE]
	TAK – 10 pkt
NIE – 0 pkt
	

	   42
	Krotność podziału kasety CR w kierunku wzdłużnym do osi blatu stołu
[podać w N]
	Wart. największa – 5 pkt
Wart. najmniejsza – 0 pkt 

Pozostałe – proporcjonalnie
	

	   43
	Maksymalne wysokie napięcie dla fluoroskopii ciągłej
[podać w kV]
	Wart. największa – 5 pkt
110 kV – 0 pkt 

Pozostałe – proporcjonalnie
	

	    44
	Zaoferowany tryb fluoroskopii pulsowej

[podać TAK/NIE]
	TAK – 10 pkt
NIE – 0 pkt
	

	    45
	Średnica wejściowa wzmacniacza obrazu
[podać w calach]
	12 cali – 10 pkt
9 cali – 0 pkt 
	

	

	III.
	APARAT RTG SUFITOWY DO ZDJĘĆ 
	X
	X

	   46
	Zakres ruchu porzecznego lampy rtg

[podać w cm]
	Wart. największa – 5 pkt
220 cm – 0 pkt 
Pozostałe – proporcjonalnie
	

	   47
	Zakres ruchu pionowego lampy rtg

[podać w cm]
	Wart. największa – 5 pkt
160 cm – 0 pkt 
Pozostałe – proporcjonalnie
	

	   48
	Zakres ruchu wzdłużnego płyty stołu pacjenta

[podać w cm]
	Wart. największa – 10 pkt
80 cm – 0 pkt 
Pozostałe – proporcjonalnie
	

	   49
	Zakres ruchu pionowego panelu z szufladą rtg w statywie płucnym do zdjęć odległościowych 
[podać w cm]
	Wart. największa – 5 pkt
130 cm – 0 pkt 
Pozostałe – proporcjonalnie
	

	

	IV.
	SYSTEM CR (radiografii cyfrowej pośredniej)
	X
	X

	   50
	Głębia skali szarości obrazu odczytanego w czytniku płyt obrazowych CR
[podać w bitach]
	Wart. największa – 3 pkt
12 bit – 0 pkt 
Pozostałe – proporcjonalnie
	

	   51
	Głębia skali szarości obrazu wysyłanego z czytnika CR do stacji roboczej i kamery cyfrowej

[podać w bitach]
	Wart. największa – 5 pkt
10 bit – 0 pkt 
Pozostałe – proporcjonalnie
	

	   52
	Maksymalna przepustowość czytnika CR dla kaset 35x43cm przy rozdzielczości skanowania min. 10 pikseli/mm
[podać w N płyt/godz.]
	Wart. największa – 5 pkt
60 płyt/godz. – 0 pkt 
Pozostałe – proporcjonalnie
	

	V.
	KAMERA CYFROWA
	X
	X

	   53
	Maksymalna ilość odcieni skali szarości wydruku obrazu na kliszy w kamerze cyfrowej

[podać w dpi]
	Wart. największa – 3 pkt
14 bit – 0 pkt 
Pozostałe – proporcjonalnie
	

	   54
	Ilość dostępnych jednocześnie zaoferowanych magazynków na różne formaty klisz w kamerze cyfrowej

[podać w N] 
	4 magazynki – 5 pkt

3 magazynki – 3 pkt

2 magazynki – 0 pkt
	

	   55
	Wydajność kamery cyfrowej dla formatu 14x17 cali przy rozdzielczości min. 500 dpi

[podać w N klisz/godz.]
	Wart. największa – 5 pkt
60 klisz/godz. – 0 pkt 
Pozostałe – proporcjonalnie
	

	

	VI.
	SYSTEM PACS/RIS
	X
	X

	   
	Funkcjonalność systemu archiwizacji i dystrybucji obrazów PACS
	X
	X

	   56
	Możliwość przyjmowania  key image 

[podać TAK/NIE]
	TAK – 3 pkt
NIE – 0 pkt
	

	   57
	Możliwość obsługi storage commitment 

[podać TAK/NIE]
	TAK – 3 pkt
NIE – 0 pkt
	

	   58
	Możliwość obsługi  MPPS 

[podać TAK/NIE]
	TAK – 3 pkt
NIE – 0 pkt
	

	   59
	Możliwość nagrania selektywnego backupu badań zawierającego na przykład wszystkie badania pacjenta [podać TAK/NIE]
	TAK – 3 pkt
NIE – 0 pkt
	

	
	Rejestracja pacjenta w systemie informacyjnym RIS
	X
	X

	   60
	Walidacja poprawności wpisu numeru PESEL
[podać TAK/NIE]
	TAK – 3 pkt
NIE – 0 pkt
	

	   61
	System automatycznie uzupełnia płeć , datę urodzenia pacjenta na podstawie numeru PESEL 

[podać TAK/NIE]
	TAK – 3 pkt
NIE – 0 pkt
	

	   62
	Kontrola  wprowadzania danych uniemożliwiająca dwukrotne wprowadzenie do systemu pacjenta z tym samym numerem PESEL, za wyjątkiem pacjenta z zerowym numerem PESEL 

[podać TAK/NIE]
	TAK – 3 pkt
NIE – 0 pkt
	

	   63
	Weryfikacja sumy kontrolnej prawa wykonywania zawodu lekarzy 

[podać TAK/NIE]
	TAK – 3 pkt
NIE – 0 pkt
	

	   64
	Rejestracja pacjenta NN za pomocą jednego kliknięcia,  system powinien automatycznie uzupełniać pola: imię, nazwisko informacjami o  dacie i godzinie przyjęcia pacjenta oraz pole z  numerem PESEL  - liczbami zero, z możliwością późniejszego ich uaktualnienia 

[podać TAK/NIE]
	TAK – 3 pkt
NIE – 0 pkt
	

	
	Wymagania techniczne odnośnie systemu RIS
	X
	X

	   65
	System nie limituje ilości stanowisk roboczych w ramach pracowni diagnostycznej 

[podać TAK/NIE]
	TAK – 3 pkt
NIE – 0 pkt
	


UWAGA

1. Wartości punktów za poszczególne parametry będą liczone z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
2. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego parametru, jednostki fizycznej lub braku parametru Wykonawca otrzyma za dany parametr 0 punktów.

3. W przypadku gdy wszyscy Wykonawcy (dla parametru bez określonej wartości granicznej) zaoferują taką samą wartość parametru otrzymają maksymalną wartość punktów za dany parametr.

4. Ocena punktowa za poszczególne parametry będzie dokonania wg proporcjonalnej reguły matematycznej.
                                                                                                                    
1.3. Harmonogram dostaw i instalacji urządzeń


	L.p.
	Wymagany wykaz dostaw i prac instalacyjnych
	Wymagane terminy
	Potwierdzenie TAK/NIE przez Wykonawcę

	   I.
	Etap I
	X
	X

	1. 
	Dostawa kompletnego systemu CR (radiografii cyfrowej pośredniej) wraz z kamerą cyfrową do wydruku zdjęć.
	Maks. 4 tygodnie od podpisania kontraktu
	

	2. 
	Stworzenie możliwości wykonywania badań rtg (zdjęć i skopii) w pracującym obecnie gabinecie rtg ze starym aparatem rtg Telekomando firmy Trophy na okres wykonania remontu i adaptacji pomieszczeń do instalacji dwóch nowych zaoferowanych aparatów rtg. Zamawiający informuje, że na aparacie Telekomando można wykonywać zdjęcia i skopię jedynie w pozycji poziomej stołu.
Zakres prac:

1. Instalacja czytnika CR, stacji technika i kamery cyfrowej w sterowni gabinetu rtg.

2. Instalacja stacji lekarskiej ogólnoradiologicznej w pomieszczeniu lekarskim opisowym.

3. Dostawa i instalacja w gabinecie rtg aparatu rtg zastępczego jezdnego (jako drugiego) wraz ze statywem do zdjęć płucnych. Dopuszcza się statyw płucny z kratką przeciwrozproszeniową stałą min. 60 pl/cm. Aparat rtg jezdny i statyw płucny powinny umożliwiać wykonywanie. standardowych zdjęć kl.p. pacjentom szpitalnym
	Maks. 5 tygodni od daty podpisania kontraktu 
	

	3. 
	Przeszkolenie personelu Zamawiającego i podpisanie protokołu odbioru z I etapu dostawy.
	Maks. 5 tygodni od daty podpisania kontraktu 
	

	  II.
	Etap II
	X
	X

	4. 
	Dostawa kompletnych dwóch aparatów rtg (aparatu rtg Telekomando i aparatu rtg sufitowego do zdjęć.
	Termin: 20 ( 22  tygodnie od daty podpisania kontraktu
	

	5. 
	Instalacja urządzeń z poz. 4 w wyremontowanych przez Zamawiającego pomieszczeniach. 
	Termin: 21 ( 23  tygodnie od daty podpisania kontraktu
	

	6. 
	Przeniesienie i instalacja kompletnego systemu CR (czytnika CR,  stacji technika i stacji lekarskiej ogólnoradiologicznej) wraz z kamerą cyfrową do wydruku zdjęć w pomieszczeniach z nowymi zainstalowanymi aparatami rtg.
	Termin: 21 ( 23  tygodnie od daty podpisania kontraktu
	

	7. 
	Przeszkolenie personelu Zamawiającego i podpisanie protokołu odbioru z II etapu dostawy
	Termin: 22 ( 24  tygodnie od daty podpisania kontraktu
	

	  III.
	Etap III
	X
	X

	8. 
	Dostawa tomografu komputerowego i kompletnego systemu PACS/RIS.
	Termin: 28 ( 30  tygodni od daty podpisania kontraktu
	

	9. 
	Instalacja urządzeń z poz. 8 w wyremontowanych przez Zamawiającego pomieszczeniach.
	Termin: 29 ( 31  tygodni od daty podpisania kontraktu
	

	10. 
	Przeszkolenie personelu Zamawiającego i podpisanie protokołu odbioru z III etapu dostawy.
	Termin: 30 ( 32  tygodnie od daty podpisania kontraktu
	


UWAGA
1. Wymagany zakres dostaw i instalacji oraz terminy wykonania muszą być bezwzględnie spełnione. Brak potwierdzenia w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

                                                                                                                                        
1.4. Specyfikacja cenowa
	Lp.
	Nazwa 
(podać nazwy handlowe poszczególnych urządzeń)
	Wartość netto
	Wartość podatku VAT
	Wartość brutto

	1
	Tomograf komputerowy ze stacją lekarską diagnostyczną ze specjalizowanym oprogramowaniem klinicznym TK
	
	
	

	2
	Dwukomorowa automatyczna strzykawka środka cieniującego
	
	
	

	3
	Kolorowa drukarka laserowa do wydruku map perfuzyjnych
	
	
	

	4
	Aparat rtg Telekomando
	
	
	

	5
	Aparat rtg sufitowy do zdjęć
	
	
	

	6
	Czytnik płyt obrazowych CR ze stacją technika
	
	
	

	7
	Kasety CR z płytami obrazowym
(podać w załączeniu ceny jednostkowe netto i brutto poszczególnych formatów kaset CR)
	
	
	

	8
	Stacja lekarska ogólnoradiologiczna 
(bez monitorów medyczych)
	
	
	

	9
	Monitory medyczne monochromatyczne parowane – 2 szt.
	
	
	

	10
	Karta graficzna medyczna dedykowana do obsługi dwóch monitorów medycznych w stacji lekarskiej ogólnoradiologicznej
	
	
	

	11
	Kamera cyfrowa do wydruku zdjęć
	
	
	

	12
	Serwer PACS/RIS kompletny
	
	
	

	13
	Oprogramowanie PACS
	
	
	

	14
	Oprogramowanie RIS
	
	
	

	15
	Urządzenie do automatycznego wypalania płyt CD/DVD z wynikiem badania dla pacjenta
	
	
	

	16
	Zasilacz awaryjny UPS do serwera PACS/RIS
	
	
	

	17
	Stacja RIS – szt. 5
	
	
	

	18
	Drukarka sieciowa laserowa – szt. 2
	
	
	

	19
	Drukarka kodów kreskowych – szt. 2
	
	
	

	20
	Czytnik kodów kreskowych – szt. 2
	
	
	

	21
	Urządzenie typu Router – szt. 1
	
	
	

	22
	Skaner dokumentów tekstowych – szt. 1
	
	
	

	23
	Urządzenie do odsłuchu zarejestrowanych w systemie RIS opisów dźwiękowych – szt. 1
	
	
	

	24
	Urządzenie do nagrywania opisów dźwiękowych prosto do komputera – szt. 2
	
	
	

	25
	Drukarka atramentowa do etykiet na płyty CD/DVD
	
	
	

	26
	Inne (podać, jeśli dotyczy)
	
	
	

	
	Razem
	
	
	


1. Wartość netto:..............................................................................................................zł

2. Wartość netto słownie:...................................................................................................zł

3. VAT.......................................zł

4. VAT słownie:..................................................................................................................zł

5. Wartość brutto:...............................................................................................................zł

6. Wartość brutto słownie:……………………………………………………………………….zł
III. Potwierdzenie spełnienia wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosi do niej żadnych uwag.
2. Wykonawca zamierza powierzyć cześć zamówienia podwykonawcom :Tak/Nie - wskazać którą część   ………………………………………………………………………. 
3. W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

4. Numer konta Wykonawcy, na które Zamawiający zwróci wadium, jeżeli wniesiono je w postaci gotówkowej:.........................................................................................

5. Załącznikami do oferty są:

5.1. Formularz oferty
5.2. Dowód wpłaty wadium
5.3. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków w związku z art.22 Ustawy Prawo zamówień publicznych
5.4. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków w związku z art.24 Ustawy Prawo zamówień publicznych
5.5. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo ak​tualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione​ nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
5.6. Aktualne zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Za​kładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolni​czego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzają​ce odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwol​nienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu-wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
5.7. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karne​go w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4÷8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
5.8. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karne​go w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
5.9. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalno​ści jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z poda​niem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie. 
5.10. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wy​konawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesią​ce przed upływem terminu składania ofert. 
5.11. Deklaracja zgodności CE na tomograf, stację lekarską diagnostyczną i automatyczną strzykawkę.
5.12. Certyfikaty jakości CE na tomograf, stację lekarską diagnostyczną i automatyczną strzykawkę.

5.13. Wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych na tomograf i automatyczną strzykawkę.

5.14. Deklaracja zgodność CE na całe kompletne urządzenie medyczne - aparat RTG telekomando.
5.15. Certyfikat CE na całe kompletne urządzenie medyczne - aparat RTG telekomando.
5.16. Wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych na całe kompletne urządzenie medyczne - aparat RTG telekomando.

5.17. Deklaracja zgodność CE na całe kompletne urządzenie medyczne - aparat RTG sufitowy.
5.18. Certyfikat CE na całe kompletne urządzenie medyczne - aparat RTG sufitowy.
5.19. Wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych na całe kompletne urządzenie medyczne - aparat RTG sufitowy.

5.20. Certyfikat CE i/lub deklaracja zgodności zgodne z dyrektywą 93/42/EEC dla wyrobów medycznych wchodzących w skład systemu radiografii pośredniej (wymóg nie dotyczy serwerów, komputerów klasy PC, systemów operacyjnych, monitorów LCD niemedycznych - system CR.
5.21. Certyfikat CE i/lub deklaracja zgodności zgodne z dyrektywą 93/42/EEC dla wyrobów medycznych - kamera cyfrowa.
5.22. Certyfikat CE i/lub deklaracja zgodności zgodne z dyrektywą 93/42/EEC dla wyrobów medycznych wchodzących w skład systemu PACS/RIS (wymóg nie dotyczy serwerów, komputerów klasy PC, systemów operacyjnych i monitorów LCD niemedycznych) - system PACS/RIS.
5.23. Deklaracja zgodności CE na zestaw do kontroli jakości, jeśli są wymagane prawem.

5.24. Dane techniczne dla każdego elementu zestawu do kontroli jakości w RTG wymienionego w pkt VIII „Konfiguracja i wymagania techniczno-użytkowe”.
5.25. Dane instalacyjne wymienione w pkt. IX dla urządzeń wymienionych w poz. I, II, III, IV, V, i VI „Konfiguracja i wymagania techniczno-użytkowe”.

5.26. Specyfikacja dostawy z określeniem nazwy własnej poszczególnych składowych urządzeń i oprogramowania, jeśli takie występują. 

5.27. Materiały techniczne zaoferowanych urządzeń typu: „Product Data”, foldery, katalogi lub inne materiały źródłowe producenta - w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem przysięgłym.

OFERTA z załącznikami zawiera łącznie:......... ponumerowanych i parafowanych stron. 

(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej/uprawnionych do występowania

w obrocie prawnym reprezentowania Wykonawcy

i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

(pieczęć firmy) 

(miejscowość. data)

Znak sprawy: 

DZ-261-2009 

OŚWIADCZENIE art. 22 ust. 1 Ustawy

W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy:

................................................................................................................................

Nazwa składającego ofertę adres ulica telefon/fax.

Oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy tzn.: 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie:

a)   dysponują potencjałem  technicznym i osobami zdolnymi do wy​konania zamówienia* 

b)    przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania  zamówienia *
3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za​pewniającej wykonanie zamówienia;

4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

* niepotrzebne skreślić - dotyczy pkt 2 a i b
(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej/uprawnionych do występowania

w obrocie prawnym reprezentowania Wykonawcy

i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

(pieczęć firmy) 

(miejscowość. data)

Znak sprawy: 

DZ-261-2009 

OŚWIADCZENIE art. 24 ust.1 i 2 Ustawy

W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy

................................................................................................................................
Nazwa składającego ofertę adres ulica telefon/fax.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 Ustawy tzn.: 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1.1. Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sadu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania 

1.2. Wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

1.3. Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdro​wotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni prze​widziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wyko​nania decyzji właściwego organu;

1.4. Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za prze​stępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzie​lenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, prze​stępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

1.5. Spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

1.6. Spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

1.7. Spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

1.8. Osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

1.9. Podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 

1.10. Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

1)   Wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 2 lub art. 67 ust. 1 pkt. 1 i 2;
2)   Złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępo​wania;

3)  Nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem, art. 26 ust. 1 pkt. 3;

4)   Nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. 

(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej/uprawnionych do występowania

w obrocie prawnym reprezentowania Wykonawcy

i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

(pieczęć firmy) 

(miejscowość. data)

Znak sprawy: 

DZ-261-2009 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE DOSTAWY
Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy zostały wykonane należycie.

	l.p.
	Odbiorca
	Przedmiot

zamówienia
	Data i miejsce

wykonania
	Wartość

brutto

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	


(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej/uprawnionych do występowania

w obrocie prawnym reprezentowania Wykonawcy

i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

wzór

Wzór umowy nie może być traktowany przez wykonawców jako dyktat, albowiem kształt przyszłej umowy wynika z treści art. 38 ust. 1 i art. 139 do 146 Prawa zamówień publicznych Dz. U. z 2004r. nr 19 poz. 177.

UMOWA NR …./D/….

Zawarta w dniu ........................... w Chęcinach pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny wpisanym do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział X Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000009315, NIP 959-12-89-964 Świętokrzyski Urząd Skarbowy w Kielcach, Regon 000296213 
zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:
mgr inż. Krzysztofa Skowronka – Dyrektora ZOZ

mgr Artura Nadolnego – Z-cę Dyrektora ds. Ekonomicznych, Główny Księgowy

a 

................................................... z siedzibą w ...................................................... wpisanym do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ............... Wydział ....... Gospodarczy Rejestrowy pod numerem .............. z kapitałem zakładowym ........................ NIP....................... Urząd Skarbowy ..................................  Regon ..................................zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowaną/ym przez:
....................................................

została zawarta umowa następującej treści: 

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy                     w przetargu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 206 000,00 EURO.

§ 1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz ofertą stanowiącą załącznik nr 1 do umowy do dostarczenia Zamawiającemu aparatury RTG. Termin dostaw instalacji i urządzeń określa załącznik nr …….

2. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 winien odpowiadać warunkom Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Jeżeli przedmiot umowy podlega obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem na mocy odrębnych przepisów na Wykonawcy ciąży obowiązek dostarczenia wymaganego certyfikatu albo deklaracji zgodności wyrobu z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami (art. 217 Kodeksu Pracy).
4. Przedmiot umowy bez wymaganego certyfikatu (deklaracji zgodności) lub świadectwa dopuszczenia będzie traktowany jako wydany w stanie niezupełnym i nastąpi wstrzymanie realizacji faktur.
§ 2
Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie z przyjętą ofertą, która wynosi:
1. Wartość netto: ………………. zł, słownie: …………………..…………………………….

2. Wartość brutto: ……………… zł, słownie: ………………………………………………..

3. VAT: ………………………… zł, słownie: ………………………………………………..

Cena ustalona w w/w przetargu nie może ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy.

§ 3
1. Strony ustalają, że rozliczenie za dostarczony przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktury. Należność Wykonawcy, zostanie przelana na konto Wykonawcy w terminie                 30 dni od daty wystawienia faktury. 
2. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktury VAT bez podpisu Zamawiającego na fakturze.
§ 4
1. Przedmiot umowy będzie dostarczony przez Wykonawcę do Szpitala.

2. Przekazanie sprzętu nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym.

3. Przedmiot umowy będzie dostarczony transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4. Po stronie Wykonawcy leży załadunek i rozładunek przedmiotu umowy.

5. Koszty załadunku i rozładunku obciążają Wykonawcę.

6. Wykonawca zainstaluje i uruchomi sprzęt, sprawdzi poprawność pracy sprzętu oraz 

      przeprowadzi szkolenie personelu. 
7. Gwarancja na sprzęt obejmuje okres ……..
8. Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia zwrotu i wymiany wadliwego przedmiotu

      umowy i pokrycia kosztów transportu z tym związanych.

9.   W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający

      niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą: 

      a). braków ilościowych w ciągu 48 godzin,

      b). wad jakościowych i usterek w ciągu 10 dni.

10.Uprawnionym przez Zamawiającego do merytorycznego realizowania umowy                       i kontaktów z Wykonawcą jest dr n. med. Małgorzata Zapała tel. 041/34-655-45 wew. 178.

11. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz ze sprzętem faktury pisanej w języku polskim.

§ 5
Przeniesienie jakichkolwiek wierzytelności na osobę trzecią powstałej w wyniku zawarcia niniejszej umowy wymaga zgody Zamawiającego. 
§ 6
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a/ w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy, gdy Zamawiający   

    odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
b/ w wysokości 0,1% wartości brutto niezrealizowanej części umownej przedmiotu    

    umowy nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

       c/ w wysokości 0,1% wartości określonej w § 2 umowy za każdy dzień zwłoki                 w    usuwaniu wad jakościowych i usterek.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy                 z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, z zastrzeżeniem, o którym mowa w § 7.
3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.
4. W zakresie przewidzianym w § 6 ust.1 a i b Wykonawca upoważnia Zamawiającego        do wystawienia  pisemnego dokumentu obciążającego Wykonawcę zwanego notą obciążeniową ze wskazaniem tytułu obciążenia (powołania odpowiedniego zapisu umowy) i potrącenia należności z tytułu kary umownej z należnością wynikającą                  z umowy.
§ 7
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w ust 1, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
§ 8
Poza przypadkiem, o którym mowa w § 9 stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 
a). zostanie ogłoszona upadłość lub przeprowadzona likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy,

b). zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
c). Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. 
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 
3. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający zobowiązany jest do odbioru przedmiotu zamówienia do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty wynagrodzenia za dostarczony przedmiot zamówienia oraz pokrycia udokumentowanych kosztów poniesionych przez Wykonawcę. 
§ 9
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§ 10
Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez właściwy sąd. 
§ 11
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy Prawa zamówień publicznych Dz. U. z 2004r. nr 19 poz. 177,  a w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego. 
§ 12
Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
Zamawiający 
      

         Pod względem                       Wykonawca                                                         



              formalno prawnym                          

1
SIWZ
Data utworzenia 2009-06-15
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